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SUMMARY 


A technique for obtaining orthogonal velocity components from nonorthogonal 
measurements using the NASA Ames Research Center Long-Range Laser Velocimeter (LRLV) 
is briefly discussed. A description is then presented of the error that occurs when 
these nonorthogonal measurements are spatially noncoincident because of positioning 
inaccuracies, and equations are developed for predicting this error. Sample data 
are presented and a prediction of the expected error for two typical applications is 
made. To cover other cases in general, a parametric study is conducted and the 
results are presented in a tabular format. 


INTRODUCTION 


A laser velocimeter system is under development that has been designed for use 
in the 40- by 80-Foot and 80- by 120-Foot Wind Tunnels. The instrument, referred to 
as the Long-Range Laser Velocimeter (LRLV), performs its measurement function from 
within the wind tunnel test section, as shown in figure 1. The system is powered by 
an 18-W argon laser that is operated in the single-color mode to produce up to 9 W 
of power at 514.5 nm and is configured for use in the dual-beam mode of operation 
with coaxial backscatter receiving. Two components of velocity are measured, 
although not simultaneously, by rotating the single-color, dual-beam pattern through 
90° using an optical-mechanical rotation device. A detailed description of the 
system can be found in references 1 and 2. 

A technique for obtaining orthogonal velocity components from nonorthogonal 
measurements has been developed and is also discussed in references 1 and 2. This 
technique requires that a velocity measurement be made at a particular point in the 
flow field from two different lateral locations of the velocimeter. Two velocity 
components at the measurement location are thereby obtained that are, in general, 
not orthogonal to one another or parallel to the directions of the reference coordi- 
nate axes. A coordinate transformation technique is then used to calculate the 
orthogonal velocity components of interest from these coupled measurements. 

The accuracy of this technique depends not only on the measurement accuracy of 
the velocity components themselves, magnitude as well as direction, but also on the 
accuracy with which the second measurement location can successfully be positioned 
to achieve coincidence with the first. An uncertainty in positioning which inter- 
feres with the ability to achieve this coincidence naturally affects the accuracy of 
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the calculated orthogonal components; the present study was undertaken to develop a 
method of estimating this error as a function of coincidence accuracy. 


COUPLED MEASUREMENT TECHNIQUE 


The technique of obtaining orthogonal velocity components from nonorthogonal 
measurements is presented in detail in references 1 and 2 and is described only 
briefly here. A velocity measurement is made at a selected point in the flow field 
from a particular lateral position of the LRLV, as shown m figure 2. The velocity 
component measured from this first location of the LRLV is denoted by the symbol 

This component is inclined from the horizontal by the tilt angle and lies 


'm 
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in the measurement plane, the plane formed by the measured component itself and the 
optical axis of the LRLV. A second velocity component, denoted V m ^, is measured 


from a position of the LRLV that is offset laterally from the first and also lies in 
the measurement plane, inclined from the horizontal by the angle a 2 . The ortho- 
gonal components of interest, V and W, are obtained from these measurements using 
the transformations equations 


V sina~ - V„ sina. 
m. d m_ I 


sin(a2 - a^) 


V cosa_ - V cosa 

m <| dL nip 


cos(c * 2 - ) 


with 


V 


m 


1 


l(f^ - f p ) 
2 sine ^/2 



X ^ f 2 ~ 

2 sinB2/2 


where f^ and f 2 are the Doppler frequencies measured by the LRLV; fp is the 
offset frequency; and the angles a^, a 2 , 0 •] , and 62 are defined in figure 2 . 
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The statistical and systematic uncertainties associated with making this 
velocity transformation are discussed in the cited references. These uncertainties 
can be attributed to the inherent inaccuracies that are associated with measuring 
the parameters f -j , f 2 , B], 82 > a 1> anc * °2» anc * a -*- so statistical uncertainties 
that are incurred owing to the sampling nature of laser-velocimeter signal 
processing (refs. 3 and 4). 


In the uncertainty analysis of the cited references, the uncertainty contribu- 
tion which arises when positioning inaccuracies occur is neglected, and perfect 
coincidence of the measurement locations is not achieved. The validity of the 
transformation technique requires that the components V and V be measured at 


precisely the same location in the flow, since the assumption is made that they are 
components of the same total-velocity vector projection in the measurement plane. 
This assumption is not completely correct when positioning inaccuracies interfere 
with the attainment of coincidence. To fully estimate the uncertainty associated 
with this measurement technique, it is necessary to include this contribution. 
Therefore, it is necessary to estimate the uncertainty that is incurred for various 
amounts of test-point misalignment, the distance by which the measurement locations 
are separated. 


ERROR ANALYSIS FOR NONCOINCIDENT MEASUREMENTS 


If we consider selecting a coordinate system p, q, and r, as shown in 
figure 3 (a), where the angle a defines the direction of the r-axis in the 
p,q plane. Then consider orienting this coordinate system such that the p,q plane 
is coplaner with the measurement plane, and the p-axis is aligned with the total- 
velocity vector projection in the measurement plane. Let the origin be designated 
as point 1, and let the velocity magnitude u equal unity. If a velocity 
measurement is made at point 1 , the measured component of u is represented by the 
component V m (see fig. 3(b)), the direction of which is defined by the angle y^. 


Following the procedure for obtaining orthogonal velocity components from 
nonorthogonal measurements, a second velocity measurement is made, as shown in 
figure 4, the direction of which is defined by the angle y 2 . The location of this 
measurement defines the position of point 2 , which is shown displaced a distance 
Ar from point 1 to account for the error that is incurred in achieving coincidence. 


The velocity at point 2 is, in general, not equal to the velocity at point 1. 
This distinction is made and is shown in figure 4, where the symbols u' and 0 ' 
are used to denote the velocity magnitude and direction, respectively, at point 2 . 


To graphically illustrate the error that propagates to the resultant velocity 
for the measurements shown in figure 4, consider the diagram of figure 5(a). Shown 
in this figure are the velocity vectors u and u' which have been placed at a 
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common origin to aid in the illustration. The measured velocity components V 


m 


and V m ^' are also shown, where V m ^ is the measured component of the vector u, 
and V m ' is the measured component of the vector u'. Also shown, for the purpose 


of comparison, is the component V m ^, which represents the measurement of velocity 


that would be made at point 2 for zero misalignment (point 2 coincident with 

n 2 


point 1). Clearly illustrated is the difference between the components V m ^ and 



which is the source of the error. 


If the resultant velocity vector having 


these components is included in the diagram and denoted by the symbol u e , as shown 
in figure 5(b), it does not equal the true velocity vector u, but deviates by the 
angle 0 . Therefore, the error that can be attributed to the misalignment is the 
difference between the magnitude and the direction of the vectors u and u g . 


The misalignment error can be expressed quantitatively making use of the trans- 
formation equations, rewritten for use with the p,q-coordmate system. The error 
in velocity magnitude, expressed as a relative error is given by 


Au 2 2 1/2 

— = u + u - 1 

u e e 

P Q 


and the error in the velocity vector direction is given by 

u 


9 = tan 

e 


■1 Jfl 


where u~ and u are the components of the u_-vector along the p- and q-axes, 
P e q 6 

respectively. These components are given by the equations 

V siny - V ' siny. 
m ^ d 1 


sin(y 2 - Yl ) 


u 


1/ ' COSy. - V COSy 0 

m 2 1 2 

sin(y 2 - Yl ) 


where the measured components V m ^ and V m ^' and given by 
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V = COSY, 

' 1 

V ' = u' cos(y P - 0 ' ) 

and the values of the variables u' and 0' are given by 


u' 


+ 


3u 

ar 


Ar 


0 ' 



To use these equations to estimate the misalignment errors, Au/u and 0 , for 
a particular value of Ar, it is necessary to estimate the values of the partial 
derivatives au/3r and 30/ar. These values depend not only on the choice of 
position in a particular flow, but also on the direction selected for the r-axis. 
Since a worst-case estimate of the error values is normally desired, a position and 
direction should be selected to maximize the values of the partial derivatives. 

Notice that the angle a does not appear in any of the equations. Its value is 
important for determining the values of the partial derivatives only and is ignored 
for the remainder of the calculation. This implies that any arbitrary combination 
of values au/ar, ao/ar, and Ar that equate to values of u' that are equal and 
values of 9' that are equal, must also yield misalignment error values that are 
equal. 


APPLICATION OF ERROR-PREDICTION TECHNIQUE 


Flow survey measurements taken with the LRLV, using the direct measurement 
method rather than the coupled method, are presented in figures 6 and 7 to serve as 
sample data for use in the estimation of the error parameters Au/u and 9 g . The 
surveys of figure 6(a) were taken in the open-circuit exhaust flow of a one- 
fiftieth-scale model of the 80- by 120-Foot Wind Tunnel, while the survey shown in 
figure 7(a) is one of many vertical surveys taken upstream of a one-fifteenth-scale 
model of the 80- by 120-Foot Wind Tunnel inlet. In figure 6(b), the data of the 
exhaust survey taken at 0.20 m from the exit plane of the model are shown plotted as 
a function of survey distance. Similarly the data of inlet survey, also plotted as 
a function of survey distance, are shown in figure 7(b). 

To proceed with the estimation of the error parameters, the values of the 
partial derivatives must be estimated. Since the available survey data are limited, 
the direction of the r-axis is chosen to coincide with the survey direction. Admit- 
tedly, this choice may not yield the absolute worst-case misalignment error for a 
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particular point on the survey line, but it certainly provides a usable estimate. 

For this choice, the partial derivatives become simply the slopes of the curves and 
are calculated in figures 6(b) and 7(b) at the points shown. 

Presented in table 1 are misalignment errors obtained using the estimates of 
the partial derivatives at misalignment distances of 0.5 cm, 1 cm, and 2 cm, 
respectively, assuming a coupling angle of 40° and an angle yi of 20°. 

The values presented in this table show that, for the inlet flow, relatively 
large misalignment distance can be tolerated along this survey, at least at the 
specified coupling angle and y-|» without incurring significant misalignment 
errors. For point 1 of the exhaust flow, on the other hand, the values in the table 
indicate that, even at the 0.5 cm misalignment distance, errors in velocity 
direction are quite large. Since a misalignment tolerance much less than 0.5 cm 
cannot be attained at the extended operating ranges of the LRLV, measurements using 
the coupled technique cannot successfully be made in the presence of the velocity 
gradient at that location m the flow. At point 2 of the exhaust flow survey, 
however, where the velocity and direction gradients are not quite as steep, 
misalignment errors are again within reasonable limits, although they are not quite 
as low as those for the inlet survey. 

To study the behavior of the error for other values of coupling angle and Y|. 
the parameters Au/u and 6 e are plotted versus yi in figures 8(a) and 8(b) for 
various values of coupling angle, using the partial derivative estimates of 
figure 7(b) and a misalignment distance of 1 cm. Several important points should be 
noted. First, the misalignment errors oscillate as a function of y-| at a period 
of 180° because of the simple trigonometric functions that appear in the equa- 
tions. This behavior is not surprising since, as the value of Y| is varied while 
the other parameters are held constant, only the geometry of the vector diagram 
changes. Secondly, distinct values of Yi occur at which Au/u and o e do not 
appear to change with coupling angle. This observation is confirmed when Au/u 
and 0 e are plotted versus coupling angle for the specific node values of y^ 
obtained from figure 8. 

Note also that while the error values are independent of coupling angle at the 
nodes themselves, the errors are also not significantly affected by changes in 
coupling angle near these node values, especially in the regions that are formed 
between two nodes that are close to each other. To minimize the influence of 
coupling angle on the values of Au/u and 0 e , measurements could be taken at 
values of yi within these ranges. This is not a practical solution, however, 
because the value of Y| is not easy to control. An alternate approach might be to 
maintain coupling angle, a parameter that is easier to control, in the range between 
60 to 90°. For this approach, the misalignment errors oscillate between +1.5$ 
to -0.3$ for Au/u and between +0.3 to -0.7° for 0 e , according to figure 8. 

To expand this analysis to cover cases more general than those presented here, 
it is necessary to examine the behavior of Au/u and 0 g at other values of 
3u/3r and 30/3r. It might appear promising to select a node value of y^ and 
plot a family of curves for which Au/u and 0 e are plotted versus 3u/3r and 
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also for various values of 30/3r, while coupling angle and Ar are held 
constant. Unfortunately, it is not possible to isolate the influence of either 
3u/3r or 30/3r from the influence of yi or coupling angle because, as the 
values of 3u/3r and 30/3r are varied, node locations that are common between 
sets of curves no longer occur. It must therefore be concluded that, although a 
parametric study can be conducted, too many interdependent variables are present to 
permit a graphical display of the results. However, a tabular presentation is 
feasible and the results are presented m the tables of appendix A. 


CONCLUDING REMARKS 


The equations developed in this memorandum provide a means for estimating the 
errors that can occur when two nonorthogonal measurements are made that are not 
exactly coincident. Although some prior knowledge of the flow field is required to 
calculate the values of the partial derivatives 3u/3r and 30/3r exactly, a 
reasonable worst-case estimate can be obtained by estimating the largest values of 
3u/3r and 30/3r that are expected to occur where measurements are taken in the 
flow. 


A parametric study was conducted using the equations that were developed in 
this memorandum, and the results are presented tabularly in appendix A. 
Unfortunately, the number of parameters affecting the final values of Au/u and 
0 e is too large for graphical presentation in a format which covers all cases m 
general. However, specific sample cases are presented in addition to the tabular 
data to provide typical results for graphic presentation. The misalignment errors 
Au/u and 0 e are found to oscillate sinusiodally when plotted as a function of 
Y ■] , a behavior that is expected because of the geometry of the problem. For 
example, for a nominal misalignment of 1 cm in the inlet flow, the misalignment 
errors are predicted not to exceed ±\% and ±1° for Au/u and 0 e , respectively, 
when measurements are made at coupling angles between 60 and 90 °. For other cases, 
m general, an estimate of Au/u and 0 g can be obtained from the equations 
themselves or from the tables of appendix A. 
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APPENDIX A 


A parametric study was conducted using equations 1 and 2 to determine the 
effect of the parameters Ar, coupling angle, 3u/3r, and 39/3r on the misalign- 
ment errors Au/u and 8 e , and the results are presented in the tables of this 
appendix. 

The tables are organized into three main subgroups, tables A1 through A3, each 
for misalignment distances of 0.5 cm, 1 cm, and 3 cm, respectively. In each 
subgroup, calculations are made for various values of 3a/3r, 39/3r, coupling angle, 
and Yi • Because the misalignment errors exhibit sinusiodal oscillatory behavior 
with y i , as shown m figure 8, only the largest positive and largest negative 
values are presented for each coupling angle. Each table entry therefore consists 
of a pair of values that represent a worst-case upper and lower limit of each error 
value. 

Within each subgroup, the tables are organized into subtables. The first 
subtable contains the Au/u misalignment errors (magnitude) for various coupling 
angles and 3u/3r values; the second subtable contains the corresponding 6 g 
misalignment errors (angular). Two values appear in each table entry, representing 
the upper and lower limits of the oscillation due to y-j » and each page within each 
of the three subgroups presents calculations for a different value of 38/3r. 

The procedure for determining the worst-case misalignment error at a particular 
coupling angle consists of three steps. First, the appropriate table, A1 through 
A3, is selected, depending on the desired value of Ar, the misalignment distance. 
(This value is not necessarily determined solely by the LRLV positioning 
resolutions, presented in references 1 or 2, but depends also on the additional 
positioning uncertainty introduced by the vibration of the instrument, which has not 
yet been determined at this writing.) Next, the appropriate page within the 
selected table is located by searching for the desired 39/3r value. Finally, the 
worst-case error limits are located at the specific coupling angle and 3u/3r value 
of interest. 
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TABLE I.— MISALIGNMENT ERRORSAu/u and 8 e FOR THE INLET FLOW AND EXHAUST 

FLOW OF FIGURES 6 AND 7. 


Misalignment 

Distance 

Inlet 

flow 

Exhaust flow 
(Point 1) 

Exhaust flow 
(Point 2) 

Ar 

Au/u 

0 e 

Au/u 0 g 

Au/u 8 e 

0.5 cm 

■KB 

- 0.27 

1.1% 42 

1.7% -2.4 

1 


- 0.55 

46 07 

35 -4.8 

2 

■ 

- 1.1 

190 -89 

7.8 -9.3 


9 















Table A1 Variation of magnitude error and angular error with coupling angle, 

9u/3r , and 39/3r for Ar = 0.5 cm. 


MAGNITUDE ERROR, X 

(38/3r = 1.000 deg/m) 

3u/3r 

COUPLING ANGLE (deg) 

( 1 /sec ) 

30 

45 

80 

90 

120 

150 

0.5 

3.68E-001 
-1 . 32E-001 

2 . 97E-001 
-5 . 59E-002 

2.G7E-001 
-2. 18E-002 

2.50E-001 

3.83E-007 

2.72E-001 
-1 .BBE-002 

3.83E-001 
-1 . 17E-001 

1 .0 

7.43E-001 
-2 57E-001 

5 . 99E-001 
-1 .07E-001 

5.3EE-00! 
-4.1 IE-002 

5.00E-001 

3.85E-007 

5.41E-001 
-3.81 E-002 

7 . 59E-001 
-2.42E-001 

3.0 

2 . 25E+000 
-7.49E-001 

1 . 8 1 E+000 
-3.09E-001 

1 . G 1 E+000 
-1 . 18E-001 

t .50E+000 
3. 92E-007 

1 .G2E+000 
-1 . 13E-001 

2 . 27E+000 
-7.34E-001 

G.O 

4 . 52E+000 
-1 . 47E+000 

3.G2E+000 

-G.09E-001 

3.23E+000 

-2.31E-001 

3.00E+000 
4 . 04E-007 

3 . 24E+000 
-2 . 26E-O0 1 

4 . 54E+000 
-1 . 4BE+000 

9.0 

G.S1E+000 
-2. I8E+000 

5 . 45E+000 
-9.05E-001 

4 . 85E+000 
-3.42E-001 

4 . 50E+000 
4. 1BE-007 

4 . 8GE+000 
-3.37E-001 

6 . 83E+000 
-2. 1GE+000 

] 2 .0 

9. 12E+000 
-2 . 87E+000 

7 . 28E+000 
-1 . 20E+000 

G 48E+000 
-4.52E-001 

8 . 00E+000 
4.28E-007 

G . 48E+000 
-4 . 47E-00 1 

9. 13E+000 
-2 . 85E+000 

15.0 

1 . 14E+001 
-3 . 54E+000 

9.1 1 E+000 
-1 . 48E+000 

8. 10E+000 
-5 . 59E-00 1 

7 . 50E+000 
4 . 40E-007 

8 . 1 0E+000 
-5.54E-001 

1 .14E+001 
-3.52E+000 



ANGULAR ERROR 

( 30/3r = 1 .000 

, deg 

deg/rc ) 



3u/3r 

COUPLING ANGLE (deg) 

( 1 /sec ) 

30 

45 

80 

90 

120 

150 

0.5 

2.G9E-001 
-1 .G7E-002 

1 .75E-001 
-2.70E-002 

1 . 2BE-001 
-3 . 88E-002 

7 . 40E-002 
-8 . 90E-002 

4 . 38E-002 
-1 .21 E— 00 1 

2. 17E-002 
-2.G4E-001 

1 .0 

5.36E-001 

-3.58E-002 

3.47E-00I 
-5 . 62E-002 

2 . 50E-001 
-8 . 00E-002 

1 . 45E-001 
-1 .40E-001 

8.50E-002 
-2 . 45E-001 

4.08E-002 

-5.31E-001 

3.0 

1 . 59E+000 
-1 . 12E-001 

1 . 03E+000 
-1 . 72E-00 1 

7.41E-00I 

-2.44E-001 

4.29E-001 

-4.Z4E-001 

2 . 49E-00 1 
-7.3GE-001 

1 . 17E-001 
-1 .59E+000 

G 0 

3. 1GE+000 
-2.24E-001 

2.05E+000 

-3.44E-00! 

1 . 47E+000 
-4.86E-001 

8 . 49E-00 1 
-8 . 44E-001 

4.91 E-00 1 
-1 .4GE+000 

2.29E-001 
-3. t5E+000 

9.0 

4 . 70E+000 
-3.35E-001 

3 .05E+000 
-5. 14E-001 

2. 19E+000 
-7.25E-001 

1 .2GE+000 
-1 -26E+000 

7.30E-001 
-2. 18E+000 

3 . 40E-00 1 
-4.69E+000 

12.0 

G . 22E+000 
1 -4.45E-00I 

4 . 03E+000 
-G.82E-001 

2 . 89E+000 
-9.G1E-00I 

1 . G7E+000 
-1 . G7E+000 

9 . 66E-00 1 
-2.89E+000 

4.50E-001 
-6.21 E+000 

15.0 

7 . 72E+000 
' -5.52E-001 

5.00E+000 

-8.48E-001 

3 . 58E+000 
-1 . 1 9E+000 

2.07E+000 
-2 . 07E+000 

1 . 20E+000 
-3.58E+000 

5.57E-001 
-7.71 E+000 
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Table A1.- Continued 




MAGNITUDE ERROR, % 

(36/3r ■= 5.000 deg/m) 


3u/3r COUPLING ANGLE (deg) 


< 1 /sec ) 

30 

45 

50 

90 

120 

150 

0.5 

3. 4 IE-001 
-1 .G6E-001 

2 . 82E-00 1 
-7.55E-002 

2.59E-001 

-3.41E-002 

2.52E-001 
-1 .90E-003 

2 . 84E-001 
-8.89E-003 

4. 17E-001 
-9.07E-002 

1 .0 

7. 13E-001 
-2 . 87E-001 

5 . 83E-001 
-1 . 2GE-00 1 

5.2GE-001 
-5. 12E-002 

5.00E-001 

-9.37E-00G 

5. 5 IE-001 
-2 . 50E-002 

7.89E-001 
-2.1 IE-001 

3.0 

2 . 22E+000 
-7.79E-001 

1 .79E+000 
-3.29E-001 

1 .G0E+000 
-1 .28E-001 

1 . 50E+000 
9.81E-005 

1 .63E+000 
-1 .02E-001 

2 . 30E+000 
-7.04E-001 

S.0 

4 . 49E+000 
-1 . 50E+000 

3 . G 1 E+000 
-G . 29E-001 

3 . 22E+000 
-2 .41 E— 00 1 

3 . 00E+000 
1 .01E-005 

3 . 25E+000 
-2. 1GE-001 

4.57E+000 
-1 .43E+000 

9.0 

G.78E+000 
-2.21 E+000 

5 . 43E+000 
-9.25E-00! 

4 . 84E+000 
-3.52E-001 

4 . 50E+000 
1 . 04E-005 

4 . 87E+000 
-3 . 27E-00 1 

5 . 8GE+000 
-2. 14E+000 

12.0 

9.08E+000 

-2.90E+000 

7 . 2GE+000 
-1 .22E+000 

5 . 45E+000 
-4.62E-001 

5 . 00E+000 
1 . 07E-005 

5 . 49E+000 
-4 . 37E-001 

9. 15E+000 
-2.82E+000 

15.0 

1 . 14E+00I 
-3 . 57E+000 

9 . 09E+000 
-1 . 50E+000 

8 . 09E+000 
-5.G9E-001 

7 . 50E+000 
1 . 10E-005 

8. 12E+000 
-5.44E-001 

1 . 15E+001 
-3.50E+000 



ANGULAR ERROR 

(30/3r = 5.000 

, deg 

deg/m ) 



3u/3r 

COUPLING ANGLE (deg) 

( 1 / sec ) 

30 

45 

50 

90 

120 

150 

0.5 

2 . 82E-001 
-8 . 83E-003 

1 . 8GE-001 
-1 . 83E-002 

1 . 38E-001 
-3 . 00E-002 

8.51E-002 
-5.01 E-002 

5. 5 IE-002 
-1 . 13E-001 

3.38E-002 

-2.57E-001 

1 .0 

5.4EE-001 
-2 . 58E-002 

3.58E-00I 

-4.74E-002 

2 . G0E-00 1 
-7.00E-002 

1 . 55E-00 1 
-1 . 30E-001 

9 . 50E-002 
-2 . 35E-001 

5.08E-002 

-5.21E-001 

3.0 

1 .E0E+000 
-1 .02E-001 

1 . 04E+000 
-1 . G3E-001 

7.51 E-001 
-2.34E-001 

4.39E-001 
-4. 14E-001 

2 . 59E-001 
-7 . 25E-001 

1 . 27E-001 
-1 . 58E+000 

6 . 0 

3. 17E+000 
-2.14E-001 

2 . 06E+000 
-3 . 35E-001 

1 .48E+000 
-4.7BE-001 

8.59E-001 

-8.34E-001 

5. 01 E-001 
-1 . 45E+000 

2.39E-001 
-3. 14E+000 

9.0 

4. 71 E+000 
-3.25E-001 

3.0GE+000 

-5.03E-001 

2 . 20E+000 
-7. 15E-001 

1 . 27E+000 
-1 . 25E+000 

7 . 40E-001 
-2. 17E+000 

3.50E-001 
-4 . G8E+000 

12.0 

5 . 23E+000 
-4.35E-001 

4 . 04E+000 
-G.71E-001 

2 . 90E+000 
-9.51E-001 

1 . G8E+000 
-1 . SBE+000 

9 . 7GE-001 
-2 . 88E+000 

4.G0E-001 

-6.20E+000 

15.0 

7 . 73E+000 
-5.42E-001 

5.01E+000 

-8.3GE-00! 

3 . 59E+000 
-1 . 18E+000 

2 . 08E+000 
-2 . 0SE+000 

1 . 2 1 E+000 
-3.57E+000 

5.B7E-001 

-7.70E+000 


II 























Table A1.- Continued 


MAGNITUDE ERROR, X 

(90/3r = 10.000 deg/m) 

3u/3r 

COUPLING ANGLE (deg) 

( 1 /sec ) 

30 

45 

G0 

90 

120 

150 

0.5 

3. 14E-001 
-2. 15E-00I 

2.G8E-001 
-1 . 05E-00 1 

2.53E-001 
-5.31 E-002 

2.57E-001 
-7.41 E-003 

3.03E-001 

-2.G5E-003 

4.GGE-001 
-G . 39E-002 

1 .0 

G.83E-001 
-3 . 32E-00 1 

5.G4E-001 
-1 . 51 E-001 

5. 18E-001 
-6 . 82E-002 

5.04E-001 

-3.81E-003 

5.G8E-001 
-1 77E-002 

8 . 34E-001 
-1 .81E-001 

3.0 

2. 18E+000 
-8. 1GE-001 

1 . 77E+000 
- 3 . 53E-00 1 

1 59E+000 
-1 . 40E-001 

1 50E+000 
3 . 92E-005 

1 . G4E+000 
-8 . 99E-002 

2 . 34E+000 
-6.66E-001 

G . 0 

4 . 45E+000 
-1 . 54E+000 

3 . 59E+000 
-G.54E-001 

3. 21 E+000 
-2.53E-00! 

3.00E+000 
4 . 04E-005 

3 . 26E+000 
-2 03E-001 

4. SI E+000 
-1 . 39E+000 

3.0 

G . 74E+000 
-2 . 25E+000 

5.41 E+000 
-9.49E-001 

4 . 83E+000 
-3.65E-001 

4 . 50E+000 
4 1GE-005 

4 . 88E+000 
-3. 15E-001 

G . 90E+000 
-2. 1 0E *000 

12. 0 

9 . 04E+000 
-2 . 93E+000 

7 . 24E+000 
-1 . 24E+000 

5 . 45E+000 
-4.74E-001 

6 . 00E+000 
4 . 28E-005 

6 . 50E+000 
-4.24E-001 

9. 21 E+000 
-2 79E+000 

15.0 

1 . 14E+001 
-3.60E+000 

9 . 07E+000 
- 1 . 53E+000 

8 . 07E+000 
-5.81E-00! 

7 50E+000 
4 . 40E-005 

8 . 1 3E+000 
-5.32E-001 

1 . 15E+001 
-3 4GE+000 



ANGULAR ERROR 

(30/3r = 10.000 

, deg 

deg/m ) 



3u/3r 

COUPLING ANGLE ( deg ; 

( 1 / sec ) 

30 

45 

G0 

90 

120 

1 50 

0.5 

3.01 E-001 
-2.63E-003 

2.03E-001 
-1 . 03E-002 

1 . 54E-001 
-2. 12E-002 

1 .01E-001 
-5 . 07E-002 

7. 12E-002 
-1 .04E-001 

5.27E-002 

-2.5OL-001 

1 .0 

5.G3E-001 
-1 . 76E-002 

3.73E-001 

-3.65E-002 

2.75E-00! 

-6.00E-002 

1 . 70E-00 1 
-1 .20E-001 

1 . 10E-001 
-2.25E-001 

6.7^b--002 
-5 1 2 L -00 1 

3 . 0 

1 . G2E+000 
-8 . 92E-002 

1 . 0GE+000 
-1 .52E-001 

7 . G4E-001 
-2.21 E-001 

4.51E-001 
-4.01 E-001 

2.71E-001 
-7. 14E-001 

I . 39E-00 1 
-1 . 57E+000 

6.0 

3. 18E+000 
-2.02E-001 

2 . 07E+000 
-3.24E-001 

1 .49E+000 
-4.64E-00I 

8 . 72E-001 
-8.22E-001 

5. 14E-001 
-1 . 44E+000 

2.52E-001 

-3.13E+000 

9.0 

4 . 73E+000 
-3. 1 3E-001 

3 . 07E+000 
-4 . 92E-001 

2. 21 E+000 
-7.03E-00I 

1 . 29E+000 
-1 . 24E+000 

7 . 53E-001 
-2. 16E+000 

3.G3E-001 
-4 . G7E+000 

12.0 

G . 25E+000 
-4.22E-001 

4 . 0GE+000 
-G.58E-001 

2.91 E+000 
-9.38E-00I 

1 . G9E+000 
-1 . G4E+000 

9 . 88E-001 
-2.8GE+000 

4.72E-001 
-6. 18E+000 

15.0 

7 . 75E+000 
-5.30E-001 

5 . 03E+000 
-S.22E-001 

3.6! E+000 
-1 . 17E+000 

2 . 09E+000 
-2 . 05E+000 

1 . 22E+000 
-3 . 5GE+000 

5.80E-00I 
-7 . G8E+000 


12 





























Table A1.- Continued 


MRGNITUDE ERROR, X 

(39/3r = 20.000 deg/m) 

3u/3r COUPLING ANGLE (deg) 

< 1 /sec ) 30 45 G0 90 120 150 

0.5 2 . 78E-001 2 . 53E-001 2.50E-001 2.77E-001 3.51E-001 5.80E-001 

-3.30E-001 -1.78E-001 -1.01E-001 -2.70E-002 -1.99E-00B -2.74E-002 

1.0 G 29E-001 5.3GE-001 5.05E-001 5.15E-001 6.0GE-001 9.32E-001 

-4.30E-001 -2.11 E-001 -1.0BE-001 -1.49E-002 -5.24E-003 -1.27E-001 

3.0 2.11 E + 000 1 . 73E+000 I . 57E+000 1 50E+000 1 .B7E+000 2.42EI-000 

-9.03E-001 -4.02E-001 - 1 . 71 E-001 -39BE-003 -B.87E-002 -5.9BE-001 

6 . 0 4 . 37E+000 3 . 55E+000 3.I8E+000 3.00E+000 3.29E+000 469E+000 

-1.61 E+000 -7.02E-001 -2.78E-001 I.G2E-004 -1.78E-001 -1.32EH000 

9 0 G.66E+000 5 37E+000 4 80E+000 4.50E+000 4 91E+000 6.98E+00O 

-2 . 32E+000 -9 98E-001 -3 89E-001 1.6GE-004 -2.B9E-001 -2 02E^00 

12 0 8 . 9GE+00G 7 . 20E+000 G 42E+000 6.00E+000 6 53E+000 9.29E+000 

-3.01 E+000 -1 29E+000 -4.99E-001 1.71E-004 -3.99E-001 -2 72E4000 

150 1.13E+001 9 . 03E+00O 8 O5E+000 7.50E+000 8.1GE+000 1.1GE+001 

-3.B8E+000 - 1 . 58E+000 -6.0SE-001 1 .7GE-004 -5.07E-001 -3.39E+000 


ANGULAR ERROR, deg 

(30/3r = 20 006 deg/m) 

3u/3r COUPLING ANGLE (deg) 

i 1 /sec ' 30 45 G0 90 1 20 1 50 

05 3 48E-001 2.45E-001 1.92E-001 1 37E-001 1.09E-001 1 00E-00! 

-1 98E-0OG -1.88E-003 -9 0GE-003 -3 G9E-002 -9 16E-0O2 -2.47E-001 

1 0 B.01E-001 4.07E-001 3.03E-001 2.01E-0Q1 1.42E-001 1.0SE-001 

-5.22E-003 -2 05E-002 -4 22E-002 -1.01E-001 -2.07E-001 -4 99E-001 

3.0 1 . G5E+000 1 . 08E+000 7.92E-001 4.79E-001 2 99E-001 1.B9E-001 

-G 85E-002 -1 . 30E-001 -1.98E-001 -3.78E-001 -G.90E-001 -1.54E+000 

6.0 3.21 E+000 2 . 1 0E+000 1.52E+000 8.97E-001 5.39E-001 2.77E-001 

-1.77E-001 -3.02E-001 -4 . 39E-00 1 -7 97E-001 -1.42E+000 -3.11E+000 

9 0 4 . 7GE+000 3 . 1 0E+000 2.23E+000 1.31E+000 7.78E-001 3.88E-001 

-2.88E-001 -4.70E-001 -G.78E-001 -1.21 E+000 -2.13E+000 -4.G4E+000 

12.0 G . 28E+000 4 . 08E+000 2.94E+000 1 .72E+000 1.01E+000 4.97E-001 

-3.97E-001 -G.3GE-001 -9.13E-001 -1.62E+000 -2.84E+000 -6.15E4000 

15.0 7 . 78E+000 5 . 05E+000 3.G3E+000 2.12E+000 1.25E+000 G.05E-001 

-5 . 05E-00 1 -7 . 99E-001 -1.15E+000 -2.02E+000 -3.53E+000 -7.65E+000 


13 




























Table A1.- Continued 




MAGNITUDE ERROR, X 

(90/9 r = 40.000 deg/m ) 



9u/9r 


COUPLING ANGLE < deg ) 



( 1 /' s e c ) 

30 

45 

G0 

90 

120 

150 

0 5 

2.51E-001 
-S 0GE-001 

2.54E-001 

-3.54E-001 

2 71E-001 
-2.23E-001 

3 . 39E-00 1 
-8 . 93E-002 

4.73E-00! 
-2. 15E-002 

8 5GE-001 
-G 22E-004 

1 . 0 

5 . 56E-00 1 
-6.61E-001 

5 . 07E-00 1 
-3.5GE-001 

5 . 00E-001 
-2 02E-00 1 

5.54E-001 
-5 . 42E-002 

7 . 02E-00 1 
-9.36E-005 

1 16E+0O0 
-5 42E-002 

3 0 

1 99E+000 
-1 03E+000 

1 G7E+000 
-5. 12E-001 

1 54E+000 
-2.38E-001 

1 . 52E+000 
-1 . 9) E-002 

1 . 74E+000 
-3 59E-002 

2 60E+000 
-4 76E-00 1 

G 0 

4 . 25E+000 
-1 79E+000 

3 47E+000 
-8 00E-00I 

3 14E+000 
-3 41E-00I 

3 OIE+000 
-8 39E-003 

3 . 35E+000 
-1 35E-0C1 

4 35E+000 
-1 1"Et0O0 

9 0 

6 52E+000 
-2 49E+0O0 

5 29E+000 
-1 10E+000 

4 75E+000 
-4 43E-00! 

4 50E+000 
G G5E-004 

4 9GEt0O0 
-2 39E-001 

7. 14L^00n 
“1 b b E + 0 0 0 

i: o 

8 S2E+000 
-3 13E+000 

7 1 1E+000 
- 1 . 39E+000 

G 37E+OQ0 
-5 48E-001 

G 00E+000 
S S5E-004 

G 55E+000 
-3 43E-001 

9 4Gt.f 000 
-2 57E+O0U 

15 0 

1 1 1 E-f 00 1 
~ 3 &5E-HD0O 

8 95E+000 
- 1 . G7E+000 

7 99E+000 
-6 55E-001 

7 50E+000 
7 04E-004 

8 21E+0O0 
-4.56E-001 

i IbEiOOl 
-3 2 IE fuOO 


RNGULRR ERROR, deg 

(90/9r = 40 000 deg^n) 


9u/9r 

COUPLING ANGLE (deg) 

' 1 ' sec 1 

30 

45 

GO 

90 

1 20 

1 50 

0 5 

4 70E-001 

3 46E-001 

2 G3E-001 

2 23E-0O1 

2 00E-001 

2.2 IE 001 


-2 15E-002 

-2 39E-003 

-2 06E-OO4 

-2 . 24E-002 

-8 25E-002 

-2 . G BE- 00 1 

1 0 

b 97E-00 1 

4 90E-001 

3 84E-001 

2 74E-O01 

2 18E-001 

2 00E-0O1 


-9.29E-O05 

-3 G 9E- 003 

-1 80E-002 

-7 J5E-002 

-1 . 83E-00 1 

-4 92E 001 

3 0 

1 72E+0O0 

1 15E+000 

8 52E-0O1 

5 3SE-001 

3 59E-001 

2 3GE-0Q1 


-3.57E-002 

-9 23E-002 

j 

-1 5SE-00 1 

-3 . 37E-00 1 

-G.50E-001 

-1 BlEfOGO 

o 

LO 

3 28E+000 

1 

2 . 1 5E+000 

1 53E+0P0 

9 . E3E-00 1 

5 SGE-001 

3 37L-001 


-1 . 35E-00 1 

-2 58E-00I 

-3 93E--001 

-7 49E-001 

-1 37E+O00 

-3 0GE+O00 

9 0 

4 . 83E+0O0 

3 15E+000 

2 . 29E+00O 

1 3GE+000 

3.29E-001 

4 3GE-O0I 


-2 37E-0O1 

-4 . 2GE-00 1 

-t 28E-00I 

-1 1GE+000 

-2 . 08E+000 

-4.59E4-000 

12 0 

G 35E+000 

4 1 4E+000 

3 . 0OE+000 

1 77E+000 

1 0GE+000 

5 4GE-001 


-3.47E-001 

-5.92E-001 

-B 63E-O01 

-1 . 57E+000 

-2 79E+000 

-B. I0E+00O 

15.0 

7 85E+000 

5 11E+000 

3 B9E+000 

2 17E+000 

1 . 29E+000 

6.54E-O01 


-4.54E-001 

-7 . 56E-O0 1 

-1 10E+000 

-1 . 97E+000 

4SE+000 

-7 . 58E+OQ0 
































Table A1.- Continued 


MRGNITUDE ERROR, X 

(3e/3r = 60.000 deg/m) 


3u/3r 

COUPLING ANGLE (deg) 

( 1 /sec ) 

30 

45 

60 

90 

120 

1 50 

0.5 

2 50E-001 
-9.08E-001 

2.73E-001 

-5.48E-001 

3.07E-001 

-3.61E-001 

4.1 4E-001 
-1 . 6SE-001 

6. 10E-001 
-5. 8 IE-002 

1 . 1GE+000 
4 . 44E-005 

1 .0 

5.20E-001 

-9.28E-001 

5 . 00E-001 
-5.25E-001 

5. 16E-001 
-3 20E-001 

6 12E-001 
-1 . 12E-001 

8 19E-001 
-1 65E-002 

1 . 43E+000 
-1 . 84E-002 

3.0 

1 . 89E+000 
-1 . 29E + 000 

1 . 6 1 E+000 
-6.31E-001 

1 . 52E+000 
-3.20E-001 

1 . 54E+000 
-4 . 54E-002 

1 . 82E+000 
-1 . 5 1 E-002 

2 . 80E+000 
-3 75E-001 

6.0 

4. 12E+000 
-1 97E+000 

3 . 39E+000 
-9.04E-001 

3. 1 1 E+000 
-4.09E-001 

3 . 02E+000 
-2.37E-002 

3 . 42E+000 
-1 . 02E-00 1 

5 . 04E+000 
-1 . 05E+000 

9 0 

G . 39E+00O 
-2 67E+000 

5.21 E+000 
-1 . 1 9E+000 

4 . 72E+000 
-5. 1 IE-001 

4. 51 E+000 
-1 . 32E-002 

5 . 02E+000 
-1 . 99E-00 1 

7 . 30E + 000 
-1 73E+000 

12 0 

8 . 69E+000 
-3 . 36E+000 

7 03E+000 
-1 . 48E+000 

G . J3E+000 
-G 12E-001 

6 . 00E+000 
-2 . 62E-003 

6 . 64E+000 
-2.97E-00! 

9 E2E+000 
-2 . 42E+000 

15.0 

1 . I0E+001 
-4 04E+000 

8 . 8EE+000 
-1 . 77E+000 

7 . 95E+000 
-7 13E-001 

7 50E+000 
1 . 58E-003 

8 . 26E+000 
-4.05E-001 

1 19E+001 
-3. 10E+000 


RNGULRR ERROR, deg 

(36/3r = 60.000 deg / rn) 


3u/3r COUPLING ANGLE (deg) 









( 1 / 5 6C ) | 

30 

45 

60 

90 

120 

150 

0.5 

6.07E-001 

-5.82E-002 

4.58E-001 
-1 . 37E-002 

3 . 83E-00 1 
0 . 00E+000 

3. 16E-001 
-1 55E-002 

3 00E-001 
-8.20E-002 

3.56E-001 
-3 03E-001 

1 .0 

8.15E-001 
-1 . 65E-002 

5 87E-001 
0 . 00E+000 

4.72E-001 
-6 14E-003 

3.57E-001 
-5 64E-002 

3 06E-001 
-1 70E-001 

3. 16E-001 
-5 07E-001 

3.0 

1 . 80E+000 
-1 .51E-002 

1 . 22E+000 
-6 04E-002 

9. 2 IE-001 
-1 . 25E-00 1 

6 . 03E-001 
-3.01E-001 

4 27E-001 
-6. 16E-001 

3. 16E-001 
-1 . 48E+000 

6.0 

3 . 35E+000 
-1 .02E-001 

2 . 22E+000 
-2. 1 4E-001 

1 64E+000 
-3 . 53E-00 1 

1 . 0 1 E+000 
-7 08E-001 

6 . 55E-00 1 
-1 33E+000 

4.04E-001 
-3 . 02E+000 

9.0 

4 . 89E+000 
-2.00E-001 

3 21 E+000 
-3.82E-001 

2 . 35E+000 
-5.83E-001 

1 . 42E+000 
-1 . 1 1 E+000 

8.89E-001 
-2 . 03E+000 

5.05E-001 
-4 . 54E+000 

12 0 

6 . 42E+000 
-2.96E-001 

4 . 20E+000 
-5.48E-001 

3 . 06E+000 
-8. 13E-00I 

1 . 83E+000 
-1 . 52E+000 

1 . 12E+000 
-2 . 74E+000 

6.04E-001 

-6.05E+000 

15.0 

7 . 92E+000 
-4.03E-001 

5. 17E+000 
-7. 12E-001 

3.75E+000 
- 1 . 04E+000 

2 . 23E+000 
-1 . 92E+000 

1 . 35E+000 
-3. 43E+000 

7.03E-001 
-7 . 53E+000 


























Table A1.- Continued 


MRGNITUDE ERROR, X 

(30/3r = 80.000 deg/m) 

3u/3r 

COUPLING ANGLE (deg) 

( 1 /sec ) 

30 

45 

G0 

90 

120 

150 

0.5 

2 . G2E-001 
-1 .22E+000 

2.98E-001 

-7.49E-001 

3.51 E-001 
-5.0GE-001 

4 . 9GE-00 1 
-2.47E-001 

7 . 55E-00 1 
-1 . 02E-00 1 

1 . 47E+000 
-1 . 23E-002 

1 0 

5.01 E-001 
-1 21E+000 

5.08E-00I 

-7.08E-001 

5.42E-001 

-4.47E-001 

G.78E-001 
-1 .79E-001 

9 . 4GE-00 1 
-4 . 33E-002 

1 . 7 1 E+000 
-8 . 95E-004 

3 . 0 

1 80E+000 
-1 50E+000 

1 . 57E+000 
-7.71E-001 

1 50E+000 
-4 07E-001 

1 58E+000 
-7.G4E-002 

1 91 E+000 
1 22E-004 

3 . 02E+000 
-2.84E-001 

G . 0 

3 99E+000 
-2 15E+000 

3 . 34E+000 
-1 .02E+000 

3 . 07E+000 
-4 7GE-001 

. 04E+000 
-3.86E-002 

3 . 48E+000 
-6 . 93E-002 

5 . 23E+000 
-9.34E-001 

8.0 

G 2GE+000 
-2 . 85E+000 

5 13E+000 
-1 . 29E+000 

4 G8E+000 
-5.79E-001 

4 . 53E+000 
-2.8GE-002 

5 . 09E+000 
-1 . 66E-001 

7 . 49E+000 
-1 .61 E+000 

12.0 

8 . 55E+000 
-3 53E+000 

G 95E+000 
- 1 . 58E+000 

G.29E+000 

-G.81E-001 

G.02E+000 
-1 . 85E-002 

G 70E+000 
-2.60E-001 

9 78E+000 
-2 27E+000 

15.0 

1 . 09E+00 1 
-4 21E+000 

8 . 7SE+000 
-1 8GE+000 

7.91 E+000 
-7.81E-001 

7.51 E+000 
-8. 17E-003 

8 32E+000 
-3.54E-001 

1 21E+001 
-2 . 95E+000 



RNGULRR ERROR 

( 36/3r = 80.000 

, deg 

deg/m > 



3u/3r 


COUPLING ANGLE < deg ) 



( 1 /sec ) 

30 

45 

G0 

90 

/ 

120 

150 

0.5 

7 . 52E-001 
-1 . 02E-00 1 

5.73E-001 
-2 85E-002 

4.87E-001 
-4. 12E-003 

4. 13E-001 
-1 2 IE-002 

4 04E-00I 
-8 . 57E-002 

4 . 99E-00 1 
-3.45E-001 

1 .0 

9.43E-001 
-4 . 35E-002 

6 . 93E-00 1 
-4 . 94E-003 

5.67E-001 
-2 . 9GE-004 

4.45E-001 
-4 . 4SE-002 

4.00E-00I 
-1 . 64E-00 1 

4.41E-001 
-5 . 33E-00 1 

3 . 0 

1 . 89E+000 
0 . 00E+000 

1 . 30E+000 
-3.90E-002 

9 . 92E-00 1 
-9 . 49E-002 

G.71E-001 
-2 . G8E-001 

4.97E-001 

-5.85E-001 

4 01 E-001 
-1 47E+000 

G . 0 

3 . 43E+000 
-G.91E-002 

2 . 29E+000 
-1 . 82E-00 1 

1 . 70E+000 
-3. 12E-001 

1 . 07E+000 
-6.GGE-001 

7 15E-001 
-1 . 29E+000 

4.71E-001 

-2.98EI000 

9.0 

4 . 96E+000 
-1 . 67E-00 1 

3 . 28E+000 
-3.38E-001 

2. 41 E+000 
-5 . 43E-00 1 

1 . 48E+000 
-1 . 07E+000 

9 . 49E-00 1 
-1 99E+000 

5 . 72E-00 1 
-4 . 49E+000 

12 0 

G.48E+000 

-2.63E-001 

4 . 2GE+000 
-5.04E-001 

3. 12E+000 
-7.G9E-001 

1 89E+000 
-1 47E+000 

1 . 18E+000 
-2 G9E+000 

6.71E-001 

-G.00E+000 

15 0 

7 98E+000 
-3.57E-001 

5 . 23E+000 
-G.G8E-001 

3.81 E+000 
-9.94E-001 

2 . 29E+000 
-1 . 87E+000 

1 .41 E+000 
-3 . 38E+000 

7.70E-001 
-7 . 48E+000 
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Table A1.- Continued 




MRGNITUDE ERROR, X 





( 39/3r =100.000 

deg/rc ) 



3u/3r 

COUPLING ANGLE (deg) 

v 1 / sec ) 

30 

45 

G0 

90 

120 

150 

0.S 

2.73E-001 

3 . 30E-00 1 

3.95E-001 

5.77E-001 

8.99E-001 

1 , 79E+000 


-1 . 54E+000 

-9.S5E-001 

-G.51E-001 

-3.29E-001 

-1 . 47E-00 1 

-2.51 E-002 

1 .0 

5.00E-001 

5.23E-00I 

5 . 78E-00 1 

7.53E-001 

1 . 08E+000 

2 . 02E+000 


-1 . 52E+000 

-8.99E-001 

-5.85E-001 

-2.55E-001 

-8 . 00E-002 

1 . 55E-00G 

3.0 

1 . 73E+000 

1 . 54E+000 

1 . 50E+000 

1 .62E+000 

2.01 E+000 

3. 2GE+000 


-1 . 74E+000 

-9. 15E-001 

-5.07E-001 

-1 . 20E-00 1 

2.41 E-00G 

-2 20E-001 

6 . 0 

3 . 89E+000 

3 . 28E+000 

3 . 05E+000 

3 . 0GE+000 

3 5GE+000 

5 . 42E+0O0 


-2 . 3GE+000 

-1 . 14E+000 

-5.57E-00! 

-G.27E-002 

-4 41E-002 

-8. 1 9E-001 

9.0 

G . 1 3E+000 

5 . 07E+000 

4 . G5E+000 

4 . 54E+000 

5 1GE+000 

7 . G8E+000 


-3 . 02E+000 

-1 . 4 1 E+000 

-G.46E-001 

-4.37E-002 

-1 34E-001 

-1 . 49E+000 

13.0 

8 . 42E+000 

G . 87E+000 

b . 26E+000 

G . 03E+000 

6 . 77E+000 

9 . 9GE+0Q0 


-3.71E+000 

-1 . G8E+000 

-7 48E-001 

-3. 40E-002 

-2.28E-001 

-2. 15E+000 

15.0 

1 . 07E+00 1 

8 . 69E+Q00 

7 . 87E+000 

7 . 52E+000 

8 . 3SE+000 

1 . 23E + 00 1 


-4 . 38E+000 

-1 . 9GE+000 

-8.50E-001 

-2. 4 IE-002 

-3.1 9E-001 

-2 . 80E+000 



RNGULflR ERROR 

, deg 





(30/3r =100.000 

deg/'n ) 



' 3u/3r 


COUPLING ANGL 

E ( deg ) 



v 1 / sec ) 

30 

45 

G0 

90 

120 

150 

0 5 

8.97E-001 

G.92E-001 

5.92E-001 

5.09E-001 

5.08E-001 

G.42E-001 


-1 . 48E-00 1 

-4.72E-002 

-8 47E-003 

-9. 00E-003 

-8 . 9GE-002 

-3.88E-001 

1 0 

1 08E+000 

S.02E-001 

G.G7E-001 

5.39E-001 

5.00E-001 

5 . 76E-00 1 


-8.03E-002 

-1 . 3GE-002 

0 00E+000 

-3.73E-002 

-1 . G3E-00 1 

-5.G7E-001 

3.0 

1 . 99E+000 

1 . 38E+000 

1 . 07E+000 

7 4GE-001 

5.7GE-001 

5 . 00E-00 1 


0 00E+000 

-1 . 99E-002 

-7 . 3GE-002 

-2 . 43E-001 

-5.G3E-001 

-1 . 4GE+000 

G . 0 

3.51 E+0Q0 

2 . 35E+000 

1 . 77E+000 

1 . 14E+000 

7.82E-001 

5 . 49E-00 1 


-4.47E-002 

-1 . 49E-00 1 

-2.76E-001 

-G 27E-001 

-1 . 25E+000 

-2 95E+000 

9 0 

5 04E+000 

3 . 35E+000 

2 . 47E+000 

1 . 54E+000 

1 . 0 1 E+000 

G.38E-001 


-1 .34E-001 

-3 . 00E-001 

-5 03E-001 

-1 .03E+000 

-1 . 95E+000 

-4 . 46E+000 

12.0 

G . 55E+000 

4 . 33E+000 

3.1 8E+000 

1 . 94E+000 

1 . 24E+000 

7 . 38E-00 1 


-2.30E-001 

-4.60E-001 

-7.29E-001 

-1 . 43E+000 

-2 . G4E+000 

-5 . 95E+000 

15.0 

8 . 05E+000 

5 . 30E+000 

3 . 87E+000 

2 . 35E+000 

1 . 47E+000 

8 . 37E-00 1 


-3 . 24E-00 1 

-G.23E-001 

-9.52E-001 

-1 . 82E+000 

-3.33E+000 

-7 . 43E+000 
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Table A1.- Concluded 




MRGNITUDE ERROR , X 





( 39/9r =120.000 

deg/m ) 



9u/9r 

COUPLING ANGLE (deg) 

< 1 / sec ) 

30 

45 

G0 

90 

120 

150 

0.5 

2 . 93E-00 1 

3.G1E-00I 

4 . 43E-001 

G.G2E-001 

1 . 05E+000 

2.1 1 E+000 


-1 . 86E+000 

-1 . 1GE+000 

-8 01E-001 

-4. 15E-001 

-1 . 95E-00 1 

-4 . 4GE-002 

1 .0 

4 . 99E-00 1 

5 . 4GE-001 

G. 15E-001 

8.28E-001 

1 . 22E+000 

2 . 32E+000 


-1 . 82E+000 

-1 . 10E+000 

-7 . 23E-00 1 

-3.31E-001 

-1 . 17E-001 

1 . 92E-004 

3.0 

t . G7E+000 

1 . 52E+O00 

1 . 50E+000 

1 . 66E+000 

2. 1 1 E+000 

3 . 50E+000 


-1 . 99E+000 

-1 . 07E+000 

-G. 1 IE-001 

-1 .66E-001 

-1 . 3GE-003 

-1 .5GE-001 

cn 

S3 

3 . 79E+000 

3 . 22E+000 

3 . 03E+000 

3.09E+000 

3 . 55E+000 

5 . 63E+O00 


-2.57E+000 

-1 . 27E+000 

-G.42E-001 

-9.27E-002 

-2 84E-002 

-7.30E-001 

9.0 

G.01E+000 

5.01 E+Q00 

4.6! E+000 

4 5GE+000 

5 . 23E+000 

7 . 37E+000 


-3 . 22E+000 

-1 . 53E+000 

-7 13E-001 

-5.85E-002 

-1 .00E-001 

-1 . 37E+000 

12.0 

8 . 28E+000 

G.81E+000 

G 22E+000 

G . 05E+000 

G . S4E+000 

1 . O2E+O0 1 


-3 . 89E+000 

-1 . 80E+000 

-S 16E-001 

-4.92E-002 

-1 . 95E-00 1 

-2.03E+000 

15 0 

1 06E+001 

8 . 62E+000 

7 83E+0O0 

7 . 54E+000 

8 . 4GE+000 

1 . 24E+00 1 


-4 . 5GE+000 

-2.07E+000 

-9 17E-001 

-3.97E-002 

-2.87E-001 

-2 EGE +000 



ANGULAR ERROR 

, deg 





(30/3r =120 000 

deg ''m ) 



9u/9r 


COUPLING ANGL 

E ( deg ) 



< 1 ' sec ) 

30 

45 

G0 

90 

1 20 

150 

0.5 

1 . 05E+000 

8 10E-001 

G 99E-001 

E 08E-001 

G. 14E-001 

7 SbE-001 


-1 . 9GE-00 1 

-G . G0E-002 

-1 . 49E-002 

-7.58E-003 

-9 53E-002 

-4. J3E-001 

1 .0 

1 . 22E+000 

9. 17E-00I 

7.G7E-001 

G.32E-001 

G 00E-00I 

7. 12E-001 


-1 18E-001 

-2 . 80E-002 

0 . 00E+000 

-3.04E-002 

-1 .E3E-001 

-6.01E-001 

3.0 

2. 10E+000 

1 . 47E+000 

1 . 15E+000 

8 23E-00 1 

G.5GE-001 

G.01E-O01 


-1 . 35E-003 

-1 . 03E-002 

-5 28E-002 

-2. 17E-001 

-5 4 IE-001 

-1 . 46E+000 

G . 0 

3 . 59E+000 

2 . 43E+000 

1 . 83E+000 

1 . 20E+000 

8.51E-001 

G. 3 IE-001 


-2.86E-002 

-1 17E-001 

-2 . 4GE-00 1 

-5. 94E-001 

-1 . 22E+000 

-2 . 93E+000 

9.0 

5. 12E+000 

3.41 E+000 

2 . 53E+000 

1 G0E+000 

1 07E+000 

7.04E-001 


-1 .00E-001 

-2.G8E-001 

-4 G2E-00 1 

-9 88E-001 

-1 9 1 E+000 

-4 . 42E+000 

12.0 

G . G4E+000 

4 . 40E+000 

3 23E+000 

2 . 00E+000 

1 . 30E+000 

8 . 04E-00 1 


-1 . 96E-00 1 

-4. 15E-001 

-G.89E-001 

-1 .39E+O00 

-2 . G0E+000 

-5 90E+000 

15 0 

8. 14E+000 

5 . 37E+000 

3 . 93E+000 

2 40E+000 

1 . 53E+000 

9.04E-001 


-2.91E-001 

-5.78E-001 

-9. 12E-00! 

-1 7SE+000 

-3 . 28E+000 

-7 . 36E+000 



























Table A2.- Variation of magnitude error and angular error with coupoling angle, 

3u/3r, and 38/3r for Ar = 1.0 cm. 


MAGNITUDE ERROR, % 

(38/3r = 1.000 deg/rc) 

3u/3r 

COUPLING ANGLE (deg) 

( 1 /sec ) 

30 

45 

60 

90 

120 

150 

0 5 

7.36E-001 

-2.G4E-001 

5.95E-001 
-1 . 12E-001 

5.34E-001 

-4.36E-002 

5 . 00E-001 
1 . 54E-00B 

5 . 44E-00 1 
-3.35E-002 

7 6GE-001 
-2.34E-001 

1 .0 

1 49E+000 
-5. 1 IE-001 

1 . 20E+000 
-2. 13E-001 

1 . 07E+000 
-8 . 20E-002 

1 . 00E+000 
1 . 55E-00G 

1 . 08E+000 
-7. 1 9E-002 

1 . 52E+000 
-4.81E-001 

3.0 

4 . 52E+000 
-1 . 48E+000 

3 . 62E+000 
-G. 14E-001 

3.23E+000 
-2 . 33E-00 1 

3 . 00E+000 
1 . G2E-00G 

3 . 24E+000 
-2.23E-001 

4 . 55E+000 
-1 . 45E+000 

G . 0 

9. 1 1E+000 
-2 . 88E+000 

7 . 27E+000 
-1 . 20E+000 

6 . 47E+000 
-4 .54E-001 

G . 00E+000 
1 . 7 1 E-00G 

6 . 48E+000 
-4 . 44E-00 1 

9. 14E+000 
-2 . 85E+000 

9.0 

1 . 38E+001 
-4 20E+000 

1 . 09E+00 1 
-1 . 77E+000 

9 . 72E+000 
-G.G7E-001 

9 00E+000 
1 .81E-006 

9 . 73E+000 
-G.57E-001 

1 38E+001 
-4. 17E+000 

12.0 

1 . 85E+00 1 
-5 47E+000 

1 . 4GE+00 1 
-2 32E+000 

1 . 30E+00 1 
-8 . 73E-00 1 

1 . 20E+00 1 
1 . 91E-00G 

1 . 30E+001 
-8.G3E-001 

1 . 85E+00 1 
-5 . 43E+000 

15 0 

2 32E+001 
-G 71E+000 

' 1 . 84E+00 1 

-2 . 85E+000 

1 . 62E+00 1 
-1 07E+0O0 

1 . 50E+001 
2.01 E-00G 

1 . G2E+00 1 
-1 . 0GE+000 

2 . 33E+00 1 
-6 . 67E+000 



ANGULAR ERROR 

( 36/3r = ! 000 

, deg 

deg/ m ) 



3u/3r 

COUPLING ANGLE (deg) 

( 1 /sec > 

30 

45 

G0 

90 

120 

150 

0.5 

5.38E-001 
-3 . 33E-002 

3.50E-00I 

-5.40E-002 

2 52E-001 
-7 . 75E-002 

1 . 48E-00 1 
-1 . 38E-001 

8 . 75E-002 
-2.42E-001 

4.33E-002 

-5.28E-001 

1 .0 

1 . 07E+000 
-7. 14E-002 

G.93E-001 
-1 . 12E-001 

4. 99E-001 
-1 .G0E-001 

2 90E-001 
-2.80E-001 

1 . 70E-00 1 
-4.89E-001 

S. 14E-002 
-1 . 0GE+000 

3.0 

3. 1 6E+000 
-2.22E-001 

2 . 05E+000 
-3.41E-001 

1 . 47E+000 
-4.84E-001 

8.52E-001 

-8.42E-001 

4 . 94E-00 1 
-1 . 4GE+000 

2.32E-001 
-3. 15E+000 

G . 0 

G.22E+000 

-4.42E-001 

4 . 03E+000 
-G.79E-001 

2 89E+000 
-9.58E-001 

1 G7E+000 
-1 . 66E+000 

9.G8E-001 
-2 . 88E+000 

4.52E-001 
-E . 2 1 E+000 

9.0 

9. 20E+000 
-G.5GE-001 

5 . 9GE+000 
-1 . 0 1 E+000 

4.27E+000 
-1 . 42E+000 

2 . 47E+000 
-2 . 4GE+000 

1 . 43E+000 
-4 . 2GE+000 

6.66E-001 
-9. 1 9E+000 

12.0 

1 .21E+001 
-8.G4E-001 

7 . 82E+000 
-1 .33E+000 

5 . G 1 E+000 
-1 . 87E+000 

3 . 24E+000 
-3 . 23E+000 

1 . 88E+000 
-5 . G0E+000 

8 74E-001 
-1.21 E+00 1 

15 0 

1 . 48E+00 1 
-1 . 07E+000 

9. G3E+000 
-1 . G4E+000 

G . 92E+000 
-2 .30E+000 

4 . 00E+000 
-3 . 99E+000 

2.31 E+000 
-6.91 E+000 

1 . 08E+000 
-1 . 48E+0P 1 


19 
























Table A2.- Continued 




MAGNITUDE ERROR, 

y. 






( 39/3r = 5.000 

de 

g/n ) 




3u/3r 


COUPLING ANGLE 

( deg ) 




< 1 /sec ) 

30 

45 

60 

90 

m 

0 

150 

0.5 

G.83E-001 

5.G4E-001 

5. 18E-001 

5. 

04E-001 

5 . G8E-00 1 

8 . 34E-00 1 


-3 . 32E-00 1 

-1 .51E-001 

-6.82E-002 

-3 

81E-003 

-1 77E-002 

-1 .S1E-001 

1 .0 

1 . 43E+000 

1 . 17E+000 

1 05E+000 

i 

00E+000 

1 10E+000 

1 . 58E+00Q 


-5 . 73E-00 1 

-2 . 52E-001 

-1 . 02E-00 1 

-5 

G8E-005 

-5 I7E-002 

-4.21E-001 

3.0 

4.45E+000 

3 . 59E+000 

3 21E+000 


00E+000 

3 . 2GE+000 

4 . G 1 E+000 


-1 . 54E+000 

-G 54E-001 

-2 53E-001 

4 

04E-005 

-2.03E-0O1 

-1 .39E+000 

G . 0 

9 . 04E+000 

7 24E+000 

G 45E+000 

G 

00E+000 

G 50E+000 

9 21 E+000 


-2 93E+000 

-1 . 24E+000 

-4 . 74E-00 1 

4 

28E-005 

-4 24E-001 

-2.79E+000 

9 0 

1 37E+001 

1 09E+001 

9 70E+000 

9 

00E+000 

9 75E+000 

1 39E+001 


-4 . 25E+000 

-1 .81EH000 

-6 . B7E-00 1 

4 

52E-005 

-G.37E-001 

-4. 1 1 E+000 

12.0 

1 84E+001 

1 . 4GE+00 1 

1 30E-I-00 1 

1 

20E+001 

1 30E+001 

1 . 85E+00 1 


-5 54E+000 

-2 *j6 E 000 

-S 92E-001 

4. 

78E-005 

-8 43E-00 1 

-5 . 3GE+000 

15.0 

2 . 32E+00 1 

1 . 83E+O0 1 

1 G2E+001 

1 

50E+001 

1 .63 

E+001 

2 23E+00 1 


-G . 78E+000 

-2 . 89E+000 

-1 09E+000 

5 

04E-005 

-1 04E+000 

-G. 61 E+000 



ANGULAR ERROR 

, deg 






(30/3r = 5 000 

de 

g 7 ro ) 




3u/3r 


COUFL1NG ANGL 

E 

( deg ) 




( 1 /sec ) 

30 

45 

G0 

90 

1 2 

0 

1 bO 

0.5 

5.63E-001 

3 . 73E-00 1 

2.75E-001 

1 

1 

7QE-Q01 

1 . I0E-O01 

G 7'’E-002 


-1 7GE-002 

-3 G5E-002 

-G 00E-002 

-1 

20E-001 

-2.25E-001 

-5. 12E-001 

1 0 

1 09E+000 

7 15E-001 

5 19E-0O1 

3 

1 0E-001 

1 . 90E-001 

1 02E-00I 


-5 13E-002 

-9.45E-002 

-1 40E-001 

_ n 

60E-001 

-4 G9E-001 

-1 04Et0JO 

3.0 

3 . 1 8E+000 

2 . 07E+000 

1 49E+000 

8 

72E-00I 

5 14E-001 

2 52E-D0! 


-2.02E-001 

-3.24E-001 

-4.G4E-001 

-8 

22E-001 

-1 44E+000 

"3.1 3E+O00 

G 0 

G 25E+000 

4 . 0GE+000 

2 91E+00O 

1 

G9E+000 

9.88E-001 

4 72E-001 


-4 22E-001 

~6 58E-001 

-9 38E-001 

-1 

G4E+000 

-2.8GE+000 

-6 18E+O00 

9.0 

9 . 23E+000 

5. 98E+000 

4.29E+000 

n 

49E+000 

1 . 45E+000 

G.S6E-001 


-G.3GE-001 

-9 8GE-001 

-1 40E+000 

_ n 

44E+000 

-4 24E+000 

- 9 1 6E+0QQ 

12 0 

1 21E+001 

7 85E+000 

5 . G4E+000 

3 

26E+00O 

1 90E+000 

8 94E-001 


-8.44E-001 

-1 . 3 1 E+000 

-1 85E+000 

-3 

21E+000 

-5 . 58E+000 

-1 2 0f +00 1 

15.0 

1 . 49E+00 1 

9 . B5E+000 

B . 95E+000 

4 

02E+000 

c. U 3 

E+000 

1 . 1 3E+O00 


-1 . 05E+000 

-1 G2E+000 

-2 28E+000 

-3 . 

97E+000 

-G.89E+000 

-1 4 BE (001 
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Table A2.- Continued 




MAGNITUDE ERROR, 7 . 





( 30/3r = 10.000 

deg/ra ) 



9u/3r 

COUPLING ANGLE (deg) 

( 1 / sec ) 

30 

45 

60 

90 

120 

150 

0.5 

6.29E-001 

5.36E-001 

5.05E-001 

5. 15E-001 

6.06E-001 

9.32E-001 


-4.30E-001 

-2.1 IE-001 

-1 . 06E-00 1 

-1 . 49E-002 

-5 . 24E-003 

-1 . 27E-00 1 

1 .0 

1 . 37E+000 

1 . 13E+000 

1 04E+000 

1 .01 E+000 

1 . 14E+000 

1 . 67E+000 


-6 . 63E-00 1 

-3 . 02E-001 

-1 . 36E-001 

-7. 67E-003 

-3 . 52E-002 

-3.60E-001 

3.0 

4 . 37E+000 

3.55E+000 

3. 1 8E+000 

3. 00E+000 

3. 29E+000 

4 . 69E+000 


-1 . 6 1 E+000 

-7.02E-001 

-2.78E-001 

1 . 62E-004 

-1 . 78E-00 1 

-1 . 32E+0O0 

6.0 

8. 96E+000 

7 . 20E+000 

6 . 42E+000 

6 . 00E+000 

6 . 53E+000 

9 . 29E+000 


-3.01 E+000 

-1 29E+000 

-4. 99E-001 

1 . 7 1 E-004 

-3 99E-001 

-2 72E+000 

o 

CD 

1 . 36E+00 1 

1 . 09E+00 1 

9.67E+000 

9 . 00E+000 

9 . 78E+000 

1 39E+001 


-4 . 34E+000 

-1 . 86E+000 

-7.1 IE-001 

1 . 8 1 E-004 

-6. 12E-001 

-4 . 04E+000 

12.0 

1 83E+001 

1 . 46E+00 1 

1 . 29E+00 1 

1 . 20E+00 1 

1 . 30E+00 1 

1 . 86E+00 1 


-5 . 63E+000 

-2. 41 E+000 

-9. 16E-001 

1 . 9 1 E-004 

-8. 18E-001 

-5 . 29E+000 

15 0 

2 31E+001 

1 83E+001 

1 . 62E+00 1 

1 . 50E+00 1 

1 .63E+001 

2 . 34E+00 1 


-6 . 87E+000 

-2 . 94E+000 

-1.1 1 E+000 

2 01 E-004 

-1 02E+000 

-6 . 52E+000 



flNGULRR ERROR 

, deg 





(30/3r = 10.000 

deg/ n ) 



3u/3r 


C 

QUPLING ANGL 

E ( deg ) 



< 1 / s e c ' 

30 

45 

60 

90 

120 

150 

0 5 

t, 01E-001 

4 07E-00I 

3.08E-001 

2.01E-001 

1 42E-001 

1 . 05E-001 


-5 22E-003 

-2 05E-002 

-4 22E-002 

-1 .01E-00I 

-2.07E-001 

-4 . 99E-00 1 

1 .0 

1 12E+000 

7.44E-00I 

5.49E-001 

3 . 40E-00 1 

2 20E-001 

1 . 35E-00 1 


-3 . 50E-002 

-7 . 26E-002 

-1 . 19E-001 

-2.39E-001 

-4.48E-001 

-1 . 02E+000 

3.0 

3.21 E+000 

2. 10E+000 

1 52E+000 

8.97E-00I 

5.39E-001 

2 77E-001 


-1 .77E-001 

-3.02E-001 

-4.39E-00I 

-7. 97E-001 

-1 . 42E+000 

-3 . 1 1 E+000 

6.0 

6 . 28E+000 

4 . 08E+000 

2 . 94E+000 

1 72E+000 

1 .01 E+000 

4 . 97E-00 1 


-3 97E-001 

-G.36E-001 

-9 13E-00I 

-1 G2E+000 

-2 84E+000 

-6. 15E+000 

9 0 

9 . 26E+000 

6. 01 E+000 

4 . 32E+000 

2 . 52E+000 

1 . 47E+000 

7.1 IE-001 


-6. 1 IE-001 

-9 . 60E-00 1 

- 1 . 37E+000 

-2 . 42E+000 

-4 . 22E+000 

-9. 12E+000 

12.0 

1 .21E+001 

7 . 87E+000 

5 . 67E+000 

3 . 29E+000 

1 . 92E+000 

9. 1 9E-001 


-8. I9E-001 

-1 . 28E+000 

-1 . 82E+000 

-3. 1 9E+000 

-5 . 55E+000 

-1 .20E+001 

15.0 

1 .49E+001 

9 . 68E+000 

6 . 98E+000 

4 . 04E+000 

2 . 36E+000 

1 . 12E+000 


-1 . 02E+000 

-1 . 59E+000 

-2 . 26E+000 

-3. 94E+000 

-6.86E+000 

-1 . 48E+00 1 





























Table A2.- Continued 


MAGNITUDE ERROR, % 

(90/3r = 20.000 deg/n) 

3u/3r 

C0UPLIN6 ANGLE (deg) 

( 1 /sec ) 

30 

45 

60 

90 

120 

150 

0.5 

5.5SE-001 

-6.61E-001 

5.07E-001 
-3 . S6E-001 

5.00E-001 

-2.02E-001 

5.54E-001 
-5 . 42E-002 

7.02E-001 
-9 . 3GE-005 

1 . 1GE+000 
-5.42E-002 

1 .0 

1 . 2GE+000 
-8.G0E-001 

1 . 07E+000 
-4.21E-001 

1 . 01 E+000 
-2. 13E-001 

1 . 03E+000 
-3.00E-002 

1 .21 E+000 
-1 .03E-002 

1 . 87E+000 
-2.52E-001 

3.0 

4 . 25E+000 
-1 . 79E+000 

3 . 47E+000 
-8 00E-001 

3 . 1 4E+000 
-3.41 E— 00 1 

3.01 E+000 
-8 . 39E-003 

3 . 35E+000 
-1 . 35E-00 1 

4 . 85E+000 
-1 . 17E+000 

G . 0 

8 . 82E+Q00 
-3 18E+000 

7. 1 1E+000 
- 1 . 39E+000 

6 .37E+000 
-5 48E-001 

G . 00E+000 
G.85E-004 

6 . 58E+000 
-3 48E-001 

9 . 45E+000 
-2 . 57E+000 

9 0 

1 35E+001 
52E+O00 

1 08E+001 
-1 . 95E+000 

9 G2E+000 
-7 G0E-001 

9 . 00E+000 
7 . 24E-004 

9 . 84E+000 
-5 G2E-001 

1 .41E+001 
-3 . 90E+000 

1 2 0 

1 32E+001 
-5 80E+000 

1 45E+001 
-2 . 5QE+000 

1 . 29E+00 1 
-9.G5E-001 

1 . 20E+00 1 
7 . 64E-004 

1 .31E+001 
-7.G9E-001 

1 . 88E+00 1 
-5 . 1 5E+ 000 

15.0 

2 . 30E+00 1 
-7 04E+000 

1 . 82E+00 1 
-3 . 03E+000 

1 S1E+001 
-1 . 16E+000 

1 . 50E+00 1 
8 . 0GE-004 

1 . G4E+00 1 
-9.G8E-001 

2.3GE+001 

-G.34E+000 



ANGULAR ERROR 

(30/3r = 20.000 

, deg 

deg/ro ) 



3u/3r 

COUPLING ANGLE (deg) 

( 1 ' sec ' 

30 

45 

G0 

90 

120 

1 50 

0 5 

G.97E-001 
-9 . 29E-O05 

4.90E-001 
-3 G9E-003 

3 . 84E-001 
-1 . 80E-002 

2.74E-001 

-7.35E-002 

2. 18E-001 
-1 83E-00I 

2 . 00E-00 1 
-4 93E-001 

1 0 

1 . 20E+000 
-1 . 02E-002 

8. 13E-001 
-4 . 07E-002 

G. 14E-001 
-8.39E-002 

4.03E-001 

-2.02E-001 

2.85E-001 
-4. 1 2E-00I 

2. 1 IE-001 
-9 34E-001 

3 . 0 

3 . 28E+000 
-1 . 35E-00 1 

2. 15E+000 
-2.5SE-001 

1 . 58E+000 
-3.93E-001 

9 53E-001 
-7 49E-001 

5 9GE-001 
-1 . 37E+000 

3 . 37E-0O 1 
-3 06E+0O0 

S.0 

G . 35E+000 
-3.47E-001 

4. 14E+000 
-5.92E-001 

3 . 00E+000 
-8.G3E-001 

1 . 77E+000 
-1 . 57E+000 

1 . 0GE+000 
-2 . 79E+000 

5.4GE-001 
-G. 10E+000 

9 0 

9 33E+000 
-5.G1E-001 

G . 07E+000 
-9. 1GE-001 

4 . 38E+000 
-1 . 32E+000 

2 . 57E+000 
-2 . _?7E+000 

1 . 52E+000 
-4. 17E+000 

7.50E-001 

-9.06E-I-000 

12 0 

1 22E+001 
-7 . 63E-00 1 

7. 93E+000 
-1 . 23E+000 

5 . 73E+000 
-1 . 77E+000 

3 . 34E+000 
-3 . 1 4E+000 

1 . 97E+000 
-5.50E+000 

9.G8E-001 
-1.1 9E +00 1 

15.0 

1 . 50E+00 1 
-9.71E-001 

9 . 75E+000 
-1 53E+000 

7 . 04E+000 
-2 . 2 lE+000 

4. 10E+000 
-3.89E+000 

2. 41 E+000 
-6 . 80E+000 

1 1 TE+ 000 
-1 47E+0O1 
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Table A2.- Continued 


MAGNITUDE ERROR, Z 

( 39/3r = 40.000 deg/m) 

3u/9r 

COUPLING ANGLE (deg) 

( 1 / sec ) 

30 

45 

G0 

90 

120 

150 

0.5 

5.01 E-00 1 
-1 . 2 1 E+000 

5.08E-001 
-7 . 08E-001 

5.42E-001 
-4 . 47E-001 

G.78E-001 
-1 . 79E-00 1 

9 . 4GE-00 1 
-4.33E-002 

1 .71 E+000 
-8.95E-004 

1 .0 

1 . 1 1 E+000 
-1 . 32E+000 

1 .01E+000 
-7. 14E-001 

1 . 00E+000 
-4.0GE-001 

1 . 1 1 E+000 
-1 . 09E-001 

1 . 4 1 E+000 
-5 . 46E-004 

2 . 33E+000 
-1 .06E-001 

3 . 0 

3 . 99E+000 
-2. 15E+000 

3 . 34E+000 
-1 . 02E+000 

3 . 07E+000 
-4 . 7GE-001 

3 . 04E+000 
-3.8GE-002 

3.48E+000 

-G.93E-002 

5 . 23E+000 
-9.34E-001 

G . 0 

8 . 55E+000 
-3 . 53E+000 

G . 95E+000 
-1 . 58E+000 

G.29E+000 
-G . 8 1 E-00 1 

G 02E+000 
-1 . 85E-002 

6 . 70E+000 
-2.60E-001 

9 . 78E+000 
-2.27E+000 

9.0 

1 . 32E+00 1 
-4.87E+000 

1 . 0GE+001 
-2. 15E+000 

9 . 53E+000 
-8.81 E-00 1 

9 . 00E+000 
2.28E-003 

9 . 95E+000 
-4 . G0E-00 1 

1 . 44E+00 1 
-3 . G 1 E+000 

12.0 

1 . 79E+00 1 
-G. 15E+000 

1 . 43E+00 1 
-2 . G9E+000 

1 . 28E+001 
-1 . 08E+000 

1 . 20E+00 1 
3 . 0GE-003 

1 . 32E+001 
-G.G8E-001 

1 . 92E+00 1 
-4 . 87E+000 

15.0 

2 27E+001 
-7 . 38E+000 

1 . 80E+00 1 
-3. 22E+000 

1 . G0E+001 
-1 . 27E+000 

1 . 50E+00 1 
3 . 22E-003 

1 . G5E+00 1 
-8.G8E-001 

2 . 39E+00 1 
-6 . 0GE+000 



ANGULAR ERROR 

( 30/3r = 40.000 

, deg 

deg/m ) 



3u/3r 

COUPLING ANGLE (deg) 

( 1 / sec ) 

30 

45 

G0 

90 

120 

150 

0.5 

9.43E-001 

-4.35E-002 

G.93E-00! 
-4 . 94E-003 

5 . E7E-00 1 
-2 . 96E-004 

4 . 45E-00 1 
-4 . 45E-002 

4.00E-001 
-1 . G4E-00 1 

4 4 1 E-00 1 
-5.33E-001 

1 .0 

1 . 40E+000 
-5.42E-004 

9. 81 E-00 1 
-7. 13E-003 

7. G8E-001 
-3 . 5GE-002 

5.48E-001 
-1 . 4GE-00 1 

4.37E-001 
-3 . G3E-00 1 

4 . 00E-00 1 
-9.80E-001 

3.0 

3 . 43E+000 
-6.91E-002 

2 . 29E+000 
-1 . 82E-001 

1 . 70E+000 
-3. 12E-001 

1 . 07E+000 
-G.66E-001 

7. 15E-001 
-1 . 29E+000 

4.71 E-00 1 
-2 . 98E+000 

G.0 

G . 48E+000 
-2.63E-001 

4 . 2GE+000 
-5.04E-001 

3. 12E+000 
-7.G9E-001 

1 . 89E+000 
-1 . 47E+000 

1 . 18E+000 
-2 . G9E+000 

G . 7 1 E-00 1 
— B . 00E+000 

9.0 

9. 4GE+000 
-4.59E-001 

G. 1 9E+000 
-8.28E-001 

4. 50E+000 
-1 . 22E+000 

2 . G8E+000 
-2 . 27E+000 

1 . G3E+000 
-4 . 07E+000 

8 . G8E-00 1 
-8. 93E+000 

12.0 

1 . 23E+001 
-G.G7E-001 

8 . 0GE+000 
-1 . 14E+000 

5 . 85E+000 
-1 . G7E+000 

3. 4GE+000 
-3 . 04E+000 

2 . 08E+000 
-5 . 40E+000 

1 . 07E+000 
-1 . 18E+001 

15.0 

1 .52E+001 
-8.69E-001 

9 . 89E+000 
-1 . 45E+000 

7. 1GE+000 
2. 1 1 E+000 

4 . 22E+000 
-3 . 79E+000 

2 . 51 E+000 
-G . G9E+000 

1 .27E+000 
-1 . 4GE+00 1 


23 



























Table A2.- Continued 


MAGNITUDE ERROR, X 

( 30/3r = 60.000 deg/rc) 


3u/3r 

COUPLING ANGLE (deg) 

( 1 /sec ) 

30 

45 

G0 

90 

120 

150 

0.5 

4.99E-001 

5.4GE-001 

G. 15E-001 

8 . 28E-00 1 

1 .22E+000 

2 . 32E+000 


-1 .82E+000 

-1 . 10E+000 

-7 . 23E-00 1 

-3.31E-001 

-1 . 17E-001 

1 . 92E-004 

1 .0 

1 . 04E+000 

9 . 99E-001 

1 . 03E+000 

1 . 22E+000 

1 . G4E+000 

2 . 8GE+000 


-1 . 8GE+000 

-1 . 05E+000 

-6 . 42E-001 

-2 . 2GE-00 1 

-3.41 E-002 

-3 . 54E-002 

3.0 

3 . 79E+000 

3 . 22E+000 

3.03E+000 

3 . 09E+000 

3 . G5E+000 

5.G3E+000 


-2 . 57E+000 

-1 . 27E+000 

-G . 42E-001 

-9.27E-002 

-2 . 84E-002 

-7 . 30E-00 1 

G . 0 

8 . 28E+000 

6.81 E+000 

G . 22E+000 

G . 05E+000 

G.84E+000 

1 . 02E+00 1 


-3 . 89E+000 

-1 . 80E+000 

-8. 16E-001 

-4. 92E-002 

-1 . 95E-00 1 

-2 . 03E+000 

9.0 

1 29E+001 

1 . 04E+00 1 

9 . 45E+000 

9 . 03E+000 

1 .01 E+001 

1 . 48E+001 


-5 . 22E+000 

-2 . 34E+000 

-1 . 02E+000 

-3 . 02E-002 

-3.7GE-001 

-3 . 32E+000 

12.0 

1 . 76E+00 1 

1 .41E+001 

1 . 27E+00 1 

1 20E+001 

1 . 33E+00 1 

1 . 95E+00 1 


-G.49E+000 

-2 88E+000 

-1 . 22E+000 

-1 . 0GE-002 

-5.G5E-001 

-4 . 59E+000 

15.0 

2 . 24E+00 1 

1 . 78E+00 1 

1 . 59E+00 1 

1 . 50E+001 

1 . 66E+00 1 

2 . 43E+00 1 


-7 . 72E+000 

-3.41 E+000 

-1 .41 E+000 

7 . 25E-003 

-7.GGE-001 

-5 . 79E+000 



ANGULAR ERROR 

, deg 





(30/3r = G0.000 

deg/m ) 



3u/3r 


COUPLING ANGL 

E ( deg ) 



\ 1 /sec ) 

30 

45 

G0 

90 

120 

150 

0 5 

1 . 22E+000 

9. I7E-001 

7 G7E-001 

G.32E-001 

G.00E-001 

7. 12E-00I 


-1 . 18E-001 

-2.80E-002 

0 00E+000 

-3. 04E-002 

-1 . G3E-00 1 

-G.01E-001 

1 0 

1 . G3E+000 

1 . I8E+000 

9.45E-001 

7. 15E-001 

G 13E-001 

6 . 32E-00 1 


-3.41E-002 

0 . 00E+000 

-1 .20E-002 

-1 . 12E-001 

-3.38E-001 

-1 .01 E+000 

3 0 

3 . 59E+000 

2 . 4 jE+000 

1 . 83E+000 

1 . 20E+000 

8.51E-001 

G.31E-0O1 


-2.8GE-002 

-1 . I7E-001 

-2.46E-00I 

-5 . 94E-00 1 

-1 . 22E+000 

-2 . 93E (-000 

IS) 

to 

G . G4E+000 

4 . 40E+000 

3 23E+000 

2 . 00E+000 

1 .30E+000 

8.04E-001 


-1 . 96E-00 1 

-4. 15E-001 

-G.89E-001 

-1 . 39E+000 

-2 . 60E+000 

-5 . 90E+O00 

9.0 

9 . G2E+000 

6 . 32E+000 

4 . G2E+000 

2 . 80E+000 

1 . 75E+000 

1 . 00E+000 


-3.84E-001 

-7.39E-001 

-1 . 13E+000 

-2. 16E+000 

-3 . 9GE+000 

-8 83E+000 

12.0 

1 . 25E+00 1 

8 . 20E+000 

5 . 97E+000 

3 . 58E+000 

2 . 20E+000 

1 . 20E+000 


-5.G4E-001 

-1 . 05E+000 

-1 . 57E+000 

-2.94E+000 

-5 . 30E+000 

-1 . 17E+001 

15.0 

1 . 53E+00 1 

1 . 00E+00 1 

7 . 28E+000 

4 . 33E+000 

2 . G3E+000 

1 . 39E+000 


-7.6GE-001 

-1 . 36E+000 

-2 . 00E+000 

-3 . 69E+000 

-6 , 59E+000 

-1 .44E+0O1 





























Table A2.- Continued 


MAGNITUDE ERROR, K 

(30/3r = 80.000 deg/rc) 

3u/3r 

COUPLING ANGLE (deg) 

( 1 / sec ) 

30 

45 

G0 

90 

120 

150 

0.5 

5 . 22E-001 
-2 45E+000 

5.97E-001 
-1 . 50E+000 

7 . 02E-001 
-1 . 0 1 E+000 

9.91E-001 
-4 . 95E-001 

1 .51 E+000 
-2 . 0GE-00 1 

2 . 95E+00O 
-2.55E-002 

1 .0 

1 . 00E+000 
-2 . 43E+000 

1 . 02E+000 
-1 . 42E+000 

1 . 0SE+000 
-8 . 99E-001 

1 . 36E+000 
-3.6IE-001 

1 . 89E+000 
-8 . 82E-002 

3 . 43E+000 
-3 91E-004 

3.0 

3 . G2E+000 
-3 01E+000 

J . 1 4E+000 
-1 . 54E+000 

3 . 00E+000 
-8.20E-001 

3. 15E+000 
-1 . 57E-00 1 

3.82E+000 
4 . 15E-004 

G . 06E+000 
-5.48E-001 

cn 

o 

8 . 05E+000 
-4 . 28E+000 

G.G9E+000 
-2 . 04E+000 

G . 1 5E+000 
-9.52E-001 

G . 07E+000 
-7 85E-002 

G . 98E+00O 
-1 29E-001 

1 . 05E+00 1 
-1 . 80E+000 

9.0 

1 26E+001 
-5 . 5EE+000 

1 . 03E+001 
-2 . 57E+000 

9 37E+000 
-1 15E+000 

9 0GE+000 
-G 12E-002 

1 . 02E+00 1 
-3. 12E-001 

1 51E+QQ1 
-3.05E+000 

i 2 .0 

1 .73E+001 
-G.83E+000 

1 40E+001 
-3 10E+00O 

1 2GE+001 
~ 1 35E+000 

1 20E+0O1 
-4 . 34E-0O2 

1 . 34E+00 1 
-4 . 83E-00 i 

1.99E4001 
-4 . 30E+000 

15 O 

2.20E-*-001 

-S.05E+000 

1 . 7GL+00 1 
-3.G1E+000 

1 59E+00! 
-1 . 55E+00O 

1 . 5OE+00 1 
-2 51E-002 

1 . G7E+0G 1 
-6.62E-001 

2 . 4GE+0O 1 
-5 51 E+000 



ANGULAR ERROR 

( 30/3r - 80.000 

, deg 

deg/m ) 



3u/3r 

COUPLING ANGLE > deg ) 

< 1 1 

30 

45 

G0 

90 

120 

1 50 

0.5 

1 51E+00O 
— 2 GoE-00 1 

1 .'15E+000 
-5 33E-002 

9 . "GE-00 1 
-8 59E-003 

3 2GE-00I 
-2 Z7E-O02 

8 . 07E-00 1 
-1 70E-0QI 

9 95E-00 1 
-6 . £ 3E -DO 1 

1 0 

1 89E+00O 
-8 91E-002 

1 . 39E+000 
-1 . 05E-002 

1 1 4E-I-00Q 
-i . 29E--0O4 

8 92E-O01 
-6 74E-002 

S.01E-001 

-3.25E-001 

8 82E-0O I 
-i 05E+O0U 

3 0 

3 79E+000 
0 00E+000 

2 . 59E+000 
-7 50E-002 

1 . 98E+000 
- 1 8GE-001 

1 . 34E+000 
-5 27E-001 

9.S4E-001 
-1 . 15E+000 

S.04E-001 
-2 69E+0O0 

5.0 

G 81E+000 
-1 29E-001 

4 . 53E+000 
-3.51E-001 

3 . 37E+000 
-G 07E-001 

2 12E+000 
-1 3OE+000 

1 . 42E+0G0 
-2.52E+000 

9 35E-O0I 
-5. B3r-0CU 

9.0 

9 79E+000 
-3 17E-001 

G . 4GE+000 
-G.50E-001 

4 . 74E+000 
-1 05E+000 

2 . 92E+000 
-2 . 08E+000 

1 . 87E+000 
-3. 87E+000 

1 13E+000 
-8 . 73E+O00 

12.0 

1 . 27E+001 
-4 . 9BE-001 

8 . 34E+000 
-9 . 65E-00 1 

6 08E+000 
-1 . 48E+000 

3 . G9E+000 
-2.84E+000 

2 . 32E+000 
-5 . 20E+000 

1 . 33E+O0O 
-1 1 5E+001 

15.0 

1 . 55E+00 1 
-6 72E-001 

1 . 02E+00 1 
-1 . 27E+000 

7 . 39E+000 
-1 . 90E+000 

4 . 45E+000 
-3 . 59E+000 

2 . 75E+000 
-6.49E+000 

1 E 'E+000 
-1 L>E 1-001 


25 


























Table A2.- Continued 




MAGNITUDE ERROR, X 





(30/3r =100.000 

deg/m ) 



3u/3r 

COUPLING ANGLE (deg) 

< 1 /sec ) 

30 

45 

G0 

90 

120 

150 

0.S 

5.4GE-001 

G.58E-001 

7 . 88E-001 

1 . 15E+000 

1 . 80E+000 

3.58E+000 


-3 . 08E+000 

-1 . 92E+000 

-1.31 E+000 

-G.G0E-001 

-2 . 95E-001 

-5 . 08E-002 

1 .0 

9 . 99E-001 

1 . 05E+000 

1 . 1GE+000 

1 .51 E+000 

2. 17E+000 

4 . 04E+000 


-3 . 04E+000 

-1 . 80E+000 

-1 . 18E+000 

-5. 13E-001 

-1 .G3E-001 

1 .G4E-00S 

3.0 

3 . 48E+000 

3 . 08E+000 

3 . 00E+000 

3 . 24E+000 

4 . 02E+000 

6 . 55E+000 


-3.48E+000 

-1 . 84E+000 

-1 . 02E+000 

-2 . 45E-001 

2 . 78E-005 

-4.21E-001 

S 0 

7 . 84E+000 

G.5GE+000 

G. 11 E+000 

6 . 1 3E+000 

7. 14E+000 

1 . 09E+00 1 


-4 . G9E+000 

-2.27E+000 

-1 . 12E+000 

-1 . 33E-001 

-8. 10E-002 

-1 . 5GE+000 

9.0 

1 . 24E+001 

1 .02E+001 

9 . 29E+300 

9 . 08E+000 

1 . 04E+001 

1 . 55E-t-00 1 


-5 . 95E+000 

-2.81E+000 

-1 . 29E+000 

-9 . 08E-002 

-2.47E-001 

-2 . 82E+000 

12.0 

1 . 70E+00 1 

1 . 38E+00 1 

1 . 25E+001 

1 . 2 1 E+001 

1 . 36E+00 1 

2 . 02E+00 1 


-7. 18E+000 

-3 . 33E+000 

-1 .’ 49E+000 

-7.4GE-002 

-4.2OE-001 

-4.01 E+000 

15.0 

2. 17E+001 

1 . 75E+00 1 

1 . 58E+00 1 

1 . 5 1 E+001 

1 . G8E+00 1 

2 . 50E+00 1 


-8 . 38E+000 

-3 . 85E+000 

-1 . G8E+000 

-5.81 E-002 

-5.81E-001 

-5 . 23E+000 



ANGULAR ERROR 

, deg 




1 

( 30/3r =100.000 

deg/m ) 



3u/3r 


COUPLING ANGL 

E ( deg ) 



\ 1 ' sec ) 

30 

45 

G0 

90 

120 

150 

0 5 

1 S1E+000 

1 . 39E+000 

1 . 19E+000 

1 . 02E+000 

1 . 01 E+000 

1 . 2SE+000 


-3.01E-001 

-9.G5E-002 

-1 . 75E-002 

-1 . 72E-002 

-1 . 77E-00 1 

-7. 65E-001 

1 .0 

2. 17E + 000 

1 .6IE+000 

1 . 34E+000 

1 . 08E+000 

1 . 00E+000 

1 . 15E+00O 


-1 . 65E-00 1 

-2.89E-002 

0.00E+000 

-7 . 30E-002 

-3.23E-001 

-1.1 2E+000 

3.0 

3 . 99E+000 

2 . 7GE+000 

2. 14E+000 

1 . 49E+000 

1 . 15E+000 

9 99E-001 


0 00E f000 

-3 . 79E-002 

-1 . 42E-001 

-4.7GE-001 

-1.1 1 E+000 

-2 . 87E+000 

G . 0 

G.97E+000 

4 . G8E+000 

3 . 50E+000 

2 . 2GE+000 

1 . 5GE+000 

1 . 10E + O0O 


-8.37E-002 

-2 . 8GE-001 

-5.3GE-001 

-1 . 22E+000 

-2.44E+000 

-5.76E+00O 

9.0 

9 . 95E+000 

G.59E+000 

4 . 87E+000 

3 . 03E+000 

1 . 99E+000 

1 . 26E-I-000 


-2.49E-001 

-5.74E-001 

-9.68E-001 

-2 . 00E+000 

-3. 79E+000 

-8 . G3E+000 

12.0 

1 .29E+001 

8 . 47E+000 

G. 21 E+000 

3.81E+000 

2 . 43E+000 

1 . 4GE+000 


-4.31E-001 

-8.74E-001 

-1 . 40E+000 

-2 . 75E+000 

-5. 10E+000 

-1 . 14E+001 

15.0 

1 57E+001 

1 . 03E+00 1 

7. 51 E+000 

4 . 5GE+000 

2 . 87E+000 

1 . G5E+O00 


-G.06E-001 

-1 . 18E+000 

-1 . 81 E+000 

-3.49E+000 

-G . 39E+000 

-1 .41E+0P1 





























Table A2.- Concluded 


MAGNITUDE ERROR, X 

( 90/3r =120.000 deg/m) 

3u/3r 

COUPLING ANGLE ( deg ) 

( 1 /sec > 

30 

45 

G0 

90 

120 

150 

0.5 

5.84E-001 
-3 . 73E+000 

7. 19E-001 
-2 . 33E+000 

8 . 84E-001 
-1 .61E+000 

1 . 32E+000 
-8 . 34E-001 

2. 10E+000 
-3.94E-001 

4 22E+000 
-9.2GE-002 

1 0 

1 . 00E+000 
-3 G5E+000 

1 . 09E+000 
-2 . 20E+000 

1 . 23E+000 
-1 . 45E+000 

1 G6E+000 
-6.67E-001 

2 . 44E+000 
-2.39E-001 

4 . G4E+000 
-1 . 34E-003 

3.0 

3 . 3GE+000 
-3 . 99E+000 

3 . 04E+000 
-2. 15E+000 

3. 00E+000 
-1 24E+000 

3. 33E+000 
-3 40E-001 

4 . 23E+000 
-5. 93E-003 

7. 03E+000 
-2.95E-001 

G . 0 

7 62E+000 
-5 10E+000 

G.47E+000 
-2 . 54E+000 

G . 07E+000 
-1 . 29E+000 

G. 18E+000 
-1 . 93E-00 1 

7.31 E+000 
-5 00E-002 

1 1 4E+00 1 
_ 1 . 38E+000 

9 0 

1 . 22E+00 1 
-G 3GE+000 

1 . 00E+00 1 
-3 . 04E+000 

9 . 23E+000 
-1 . 44E+000 

9 1 1 E+000 
-1 19E-001 

1 05E+001 
-1 . 80E-00 1 

1 . 59E+00 1 
-2.59E+000 

12 0 

1 G8E+001 
-7 . S9E+0O0 

1 37E+001 
-3 . 57E+000 

t . 24E+Q0 1 
-1 . G2E+000 

1 21E+001 
-1 . 04E-00 1 

1 37E+001 
-3.5GE-001 

2 . 0GE+00 1 
-3 . 7GE+000 

15 0 

2 15E+00! 
-8 . 79E+000 

1 . 74E+00 1 
-4 08E+000 

1 . 57E+00 1 
-1 . 82E+000 

1 .51E+001 
-S.94E-002 

1 . 70E+001 
-5.20E-001 

2 . 54E+00 1 
-4 . 94E+000 



flNGULRR ERROR 

( 30/3r =120.000 

, deg 

deg/m ) 



3u/3r 

COUPLING ANGLE (deg' 

\ 1 1 sec ) 

30 

45 

G0 

90 

120 

150 

0 5 

2. 1 1E+000 
-4 01E-001 

1 . G3E+000 
-1 .35E-00I 

1 40E+000 
-3 12E-002 

1 . 22E+000 
-1 . 4GE-002 

1 23E+000 
-1 . 88E-00 1 

1 . 57E+000 
-8.51E-001 

1 .0 

2 . 46E+0O0 
-2.42E-001 

1 . 84E+000 
-5.83E-002 

1 54E+000 
-4 43E-004 

1 . 27E-*-000 
-5 . 89E-002 

1 . 20E+00O 
-3 20E-001 

1 42E+000 
-1 18E+000 

3.0 

4 . 22E+000 
-5.92E-003 

2 . 94E+000 
-1 . 84E-002 

2.31 E+000 
-1 02E-001 

1 . G5E+000 
-4 . 2GE-001 

1 3 1 E+000 
-1 . 0GE+000 

1 . 20E+00Q 
-2 S7E+00O 

6.0 

7 17E+00O 
-5.0SE-002 

4 84E+000 
-2 22E-001 

3 . G4E+000 
-4 . 74E-00 1 

2 . 39E+000 
-1 1GE+000 

1 . G9E+000 
-2.37E+000 

1 . 26E+00Q 
-5.E9E+000 

9.0 

1 .01E+00I 
-1 81E-001 

G . 74E+000 
-5.09E-00! 

5.01 E+000 
-8.8GE-001 

3 . 1 6E+000 
-1 . 9 1 E+000 

2. 12E+000 
-3 . 70E+000 

1 40E+000 
- 8 . 53E+000 

12 0 

1 30E+001 
-3.G3E-001 

8 . G 0E + 000 
-7.87E-001 

G . 35E+000 
-1 . 3 1 E+000 

3. 92E+000 
-2 . 66E+000 

2 . 55E+000 
-5 . 00E+000 

1 . 59E+000 
-1 13E+001 

15 0 

1 . 58E+00 1 
-5.38E-001 

1 . 04E+00 1 
-1 . 09E+000 

7 . G5E+000 
-1 . 73E+000 

4 . G8E+000 
-3 . 39E+000 

2 . 99E+000 
-6 . 29E+000 

1 . 78E+000 
-1 . 40E+00 1 
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Table A3.- Variation of magnitude error and angular error with coupling angle, 

3u/3r, and 38/3r for Ar = 3.0 cm. 




MAGNITUDE ERROR, X 





(36/3r= 1.000 

deg/ m ) 



3u/3r 


C 

OUPLING ANGL 

E ( deg ) 



( 1 /sec ) 

30 

45 

60 

90 

120 

150 

0.5 

2.21 E+000 

1 . 79E+000 

1 , G0E+000 

1 .50E+000 

1 . G3E+000 

2 . 30E+000 


-7.8SE-00I 

-3.34E-001 

-1 . 30E-00 1 

1 . 4 1 E-005 

-1 . 00E-00 1 

-6.9GE-001 

1 .0 

4 . 48E+000 

3 . S0E+000 

3. 22E+000 

3 . 00E+000 

3 . 25E+000 

4 . 58E+000 


-1 .51 E+000 

-6.34E-001 

-2 . 43E-001 

1 . 45E-005 

-2. 13E-001 

-1 . 42E+000 

3.0 

1 , 37E+00 1 

1 . 09E+00I 

9.71 E+000 

9.00E+000 

9 . 74E+000 

1 . 38E+00 1 


-4 . 22E+000 

-1 . 79E+000 

-G.77E-001 

1 . G3E-005 

-G.47E-001 

-4. 14E+000 

6.0 

2.81 E+001 

2. 21 E+001 

1 . 95E+00 1 

1 . 80E+00 1 

1 . 95E+00 1 

2.81E+001 


-7. 93E+000 

-3 . 39E+000 

-1 . 27E+000 

1 .9! E-005 

-1 . 24E+000 

-7 . 83E+000 

9 0 

4 . 2SE+00 1 

3 , 34E+00 1 

2 93E+001 

2 . 70E+00 1 

2 . 93E+00 1 

4 . 29E+00 1 


-1 . 11E+001 

-4.81 E+000 

-1 . 79E+000 

2. 2 IE-005 

-1 . 77E+000 

-1.1 1 E+001 

12.0 

5 . 79E+00 1 

4 . 47E+001 

3 . 92E+00 1 

. G0E+00 1 

3.92E+001 

5 . 80E+00 1 


-1 . 38E+00 1 

-6 . 05E+000 

-2 . 2GE+000 

2 . 54E-005 

-2 . 22E + 000 

-1 . 37E+00 1 

15.0 

7 35E+001 

5.G3E+00I 

4.91E+001 

4 . 50E+00 1 

4.91E+001 

7.3GE+O0I 


-1 , 64E+00 1 

-7. 17E+000 

-2 . 74E+000 

2 . 8SE-005 

-2 . G9E+000 

- 1 . G3E+00 1 



ANGULAR ERROR 

> deg 





(30/3r = 1.000 

deg/m ) 



3u/3r 

COUPLING ANGLE ( deg ) 

1 1 ''sec ) 

30 

45 

60 

90 

120 

150 

0 5 

1 61 E+000 

1 . 05E+000 

7 . 54E-00 1 

4 42E-001 

2.61 E-00 1 

1 . 29E-00 1 


-9.93E-002 

-1 .61E-001 

-2.31E-00I 

-4. 12E-00! 

-7.24E-001 

-1 . 58E+000 

1 0 

3. 17E+000 

2 . 06E+000 

1 . 48E+000 

8.62E-00! 

5 . 04E-00 1 

2 . 42E-00 1 


-2. 12E-001 

-3.32E-001 

-4.74E-001 

-8.32E-001 

-1 . 45E+000 

-3.1 4E+0O0 

3.0 

9. 21 E+000 

5 . 97E+000 

4 . 28E+000 

2 . 48E+000 

1 . 44E+000 

G.7GE-031 


-6.46E-001 

-9.97E-001 

-1 . 4 1 E+000 

-2 . 45E+000 

-4 . 25E+000 

-9. 17E+000 

6.0 

1 . 76E+00 1 

1 . 14E+00I 

8. 2! E+000 

4 . 73E+000 

2 . 74E+000 

1 . 28E+000 


-1 . 25E+000 

-1 . 94E+000 

-2.71 E+000 

-4.71 E+000 

-8. 17E+000 

-1 . 75E+00 1 

9.0 

2.51E+O01 

1 G4E+001 

1 . 1 8E+001 

6 . 84E+000 

3. 94E+000 

1 . 84E+000 


-1 . 8 1 E+000 

-2. 81 E+000 

-3.9! E+000 

-6 . 80E+000 

-1.1 8E+001 

-2.50E+001 

12 0 

3.20E+001 

2. 10E+001 

1 . 5 1 E+001 

8 . 79E+000 

5 . 05E+000 

2 . 3GE+000 


-2 . 33E+000 

-3 . 62E+000 

-5 . 02E+000 

-8 . 75E+000 

-1 .51E+001 

-3. 1 9E+001 

15.0 

3 . 82E+00 1 

2.52E+001 

1 . 82E+00 1 

1 . 0GE+00 1 

G. 1 1 E+000 

2 . 83E+000 


-2 . 80E+000 

-4 . 38E+000 

-6.07E+000 

-1 . 06E+00 1 

-1 . 82E+00 1 

-3.81E+001 
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Table A3.- Continued 



MAGNITUDE ERROR , X 

(30/3r = 5.000 deg/n ) 

3u/3r 

COUPLING ANGLE (deg) 


< 1 /be c ) 

30 

45 

60 

90 

120 

150 

0.5 

2 . 05E+000 
-9.93E-001 

1 . G9E+000 
-4.53E-001 

1 . 55E+000 
-2.05E-001 

1 . 5 1 E+000 
-1 . 1GE-002 

1 .71 E+000 
-5.23E-002 

2.51 E+000 
-5.3EE-001 

t .0 

4.31 E+000 
-1 . 70E+000 

3.51 E+000 
-7.51 E-001 

j . 1 G E+000 
-3.07E-00J 

3.00E+000 

-G.2GE-004 

3.31 E+000 
-1 .53E-001 

4 . 77E+000 
-1 . 24E + 000 

3.0 

1 . 35E+00 1 
-4 43E+000 

1 . 08E+00 1 
-1 .91 E+000 

9 . 64E+000 
-7.36E-00! 

9. 00E+000 
4.07E-004 

9.81 E+000 
-5 87E-001 

1 . 40E+00 1 
-3 97E 1-000 

G . 0 

2 79E+001 
- 8 . 1 3E+000 

2 . 20E+00 1 
-3 . 5GE+000 

1 . 94E+00 1 
— 1 . 33E+000 

1 . 8OE+00 1 
4 7-7E-004 

1 . 9GE+00 1 
-1.1 8E+000 

2.83E+001 

-7.62E+0OQ 

9.0 

4 . 2GE+00 1 
-1 13EH001 

3.32E+001 
-4 . 92E+000 

2.92E+001 
-1 S5E+000 

2.70E+001 

5.53E-004 

2 . 94E+00 1 
-1 71 E+000 

4.31E+001 
- 1 . 09E+00 1 

12.0 

5 77E+0O1 
-1 . 40E+O0 1 

4 . 4GE+00 1 
-G 1SE+000 

3.91E+0O1 
-2 . 34E+000 

3 G0E+001 
6 . 34E-004 

3 93E+001 
-2 . 1 7E+000 

5 . 82E+00 1 
-1 . 36E+O0 1 

15.0 

7 . 3JE+00 1 
-1 . 67E+00 1 

5 . G2E+00 1 
-7 . 32E+000 

4. 90E+0O1 
-2 . 83E t-000 

4 . 50E+0O 1 
7 21E-004 

4 . 92E+00 1 
-2 G0E+000 

7.38E+001 
-1 .61E+001 


ANGULAR ERROR, deg 

(30/3r - 5.000 deg/ m ) 

—j 


3u/3r 

COUPLING ANGLE (deg) 

( 1 / sec ) 

30 

45 

G0 

90 

120 

150 

0.5 

1 . 68E+0Q0 
-5 2 IE-002 

1 . 1 1 E+000 
-1 . 08E-0O 1 

8.22E-O01 
-1 78E-001 

5.09E-001 

-3.58E-001 

3 29E-0O1 
-6 . 70E-00 1 

2.03E-0O1 
-1 . 53E+000 

1 0 

3 . 25E+000 
-1 .S1E-001 

2. 13Er000 
-2.30E-001 

1 . 55E+000 
-4. 14E-001 

9.24E-001 

-7.72E-001 

5 G6E-001 
-1 39E+000 

3.04E-001 

-3.08E+00O 

3.0 

9 29E+000 
-5.8GE-001 

G . 04E+000 
-9.38E-001 

4 . 35E+000 
-1 35E+000 

2 . 54E+000 
-2 39E+000 

1 . 50E+000 
-4. 1 9E+0Q0 

7.3GE-001 
-9 09E+000 

G.0 

1 . 77E+00 1 
-1.1 9E+000 

1 . 15E+001 
-1 . 87E+000 

8 . 28E+000 
-2 . 65E+000 

4. 81 E+000 
-4 . G5E+000 

2 . 80E+000 
-8. 10E+000 

1 34E+0G0 
-1 . 74E+001 

9.0 

2 . 52E+00 1 
- 1 . 75E+000 

1 G5E+001 
-2.74E+000 

1 . 1 9E+001 
-3 85E+000 

G 91 E+000 
-6 . 73E+000 

4.00E+000 
-1 . 17E+001 

1 . 90E+000 
-2.49E+001 

12 0 

3.21E+001 
-2 . 27E+000 

2. 1 1E+001 
-3 . 55E+000 

1 . 52E+00 1 
-4 . 9GE+000 

8 . 8GE+000 
-8 . G8E+000 

5. 13E+000 
-1 . 50E+001 

2. 41 E+000 
-3. 18E+001 

15.0 

3 . 83E+00 1 
-2 . 74E+000 

2 . 53E+001 
-4 . 31 E+000 

1 . 83E+00 1 
-6 00E+000 

1 . 07E+001 
-1 . 05E+001 

G . 1 9E+000 
-1 .81E+001 

2 . S9E+000 
— 3 . 80E +00 1 



























Table A3.- Continued 


MAGNITUDE ERROR, X 

(30/3r = 10.000 deg/m) 


3u/3r 

COUPLING ANGLE (deg) 

< 1 /sec ) 

30 

45 

60 

90 

120 

150 

0.5 

1 . 89E+000 

1 . 6 1 E+000 

1 . 52E+000 

1 . 54E+000 

1 . 82E+000 

2.80E+000 


-1 . 29E+000 

-6.31E-001 

-3.20E-001 

-4 . 54E-002 

-1 . 51 E-002 

-3.75E-001 

1 .0 

4. 12E+000 

3 . 39E+000 

3.11 E+000 

3 . 02E+000 

3 . 42E+000 

5 . 04E+O00 


-1 . 97E+000 

-9.04E-001 

-4 . 09E-00 1 

-2 . 37E-002 

-1 .02E-001 

-1 . 05E+000 

3 . 0 

1 . 33E+001 

1 . 07E+001 

9 . 56E+00Q 

9 . 00E+000 

9 . 89E+000 

1 . 43E+00 1 


-4 . G9E+000 

-2 05E+000 

-8. 12E-001 

1 . G3E-003 

-5. 12E-001 

-3 . 75E+000 

G.0 

2 . 7GE+00 1 

2. 1SE+001 

1 . 93E+00 1 

1 . 80E+001 

1 . 97E+C0 1 

2 . 86E+O0 1 


-8 . 39E+000 

-3 . 64E+000 

- 1 . 40E+000 

1 . 91 E-003 

-1 . 1 1 E+000 

-7 . 3GE+000 

9.0 

4.24E+001 

3.31E+001 

2.91 E+001 

2 . 70E+00 1 

2 . 95E+00 1 

4 . 34E+00 1 


-1 1GE+001 

-5.05E+000 

-1 . 94E+000 

2. 2 IE-003 

-1 . 64E+000 

-1 . 0GE+00 1 

1 2 0 

5.75E+001 

4 . 44E+00 1 

3 . 90E+00 1 

3 . G0E+00 1 

3. 94E+001 

S.85Et0O1 


-1 . 43E+00 1 

-6.27E+000 

-2 . 45E+000 

2 . 54E-003 

-2. 10E+000 

-1 . 34E+00 1 

15.0 

7 . 30E+00 1 

5 . G0E+00 1 

4.90E+001 

4 . 50E+00 1 

4 . 93E+0O 1 

7.4OE+001 


- 1 . 70E+00 1 

-7.50E+000 

-2 . 94E+000 

2 . 88E-003 

-2 . 50E+000 

-1 . 5SE+00 1 



ANGULAR ERROR 

, deg 





(30/3r = 10.000 

deg ''n ) 



3u/3r 


COUPLING ANGL 

E 1 deg ) 



M /sec > 

30 

45 

G0 

90 

120 

150 

0.5 

1 .80E + 000 

1 .22Et000 

9.21E-001 

6.O3E-001 

4.27E-001 

3. 16E-001 


-1 .51E-O02 

-6.04E-002 

-1 . 25E-00 1 

-3.0IE-001 

- 6 . 1GE-001 

-1 . 4SE+000 

1 .0 

3.35E-*-000 

2 . 22E+000 

1 . G4E+000 

1 .01ET000 

G.55E-00! 

4.04E-001 


-1 .02E-001 

-2. 14E-001 

-3 . 53E-001 

-7.08E-001 

- 1 . 33E + 000 

-3.02E+00O 

3.0 

9 . 39E+000 

G. 12E+000 

4 . 44E+000 

2 . 62E+000 

1 . 57E+000 

3 09E-UOI 


-5. 10E-001 

-B.72E-001 

-1 . 27E+000 

-2 . 32E+000 

-4 12E+000 

-8 93E+000 

G.0 

1 . 78E+00 1 

1 . IGE+001 

S . 37E+000 

4 . 89E+000 

2.88E+000 

1 . 4 1 L +000 


-1 . 12E+000 

- 1 . 79E+000 

-2.58E+000 

-4 . 57E+000 

-8.01E+000 

-1 .73E+0O1 

9.0 

2 . 54E+001 

1 .E6E+001 

1 20E+001 

7 . 00E+000 

4 . 09E+OQO 

1 . 97E+0QQ 


“ 1 . 68E+0Q0 

-2 . G5E+000 

-3.78E+000 

-G . G4E+000 

-1 . IGE+001 

-2 48E+001 

12.0 

3 . 22E+00 1 

2. 12E+001 

1 . 53Ef 001 

8 . 95E+000 

5 . 22E+000 

2 . 4 9E+000 


-2. 19E+000 

-3 . 47E+000 

-4 . 89E+000 

-8 . 59E+000 

-1 . 49E+001 

-3. 16E-UV 1 

15.0 

3 . 85E+00 1 

2.54E+001 

1 . 84E+00 1 

1 . 08E+00 1 

6 . 28E+000 

2 . 96E+000 


-2 . G7E+000 

-4 . 22E+000 

-5.91 E+000 

-1 . 04E+001 

-1 80E+001 

-3.78E+001 


30 





























Table A3.- Continued 


MAGNITUDE ERROR, % 

(30/3r = 20.000 deg/n > 

3u/3r 

COUPLING ANGLE (deg) 

( 1 / 5 ec ) 

30 

45 

G0 

90 

120 

150 

0.5 

1 . G7E+000 
-1 . 99E+000 

1 . 52E+000 
-1 .07E4000 

1 . 50E+000 
-6.1 IE-001 

1 .GGE+000 
-1.GGE-001 

2. 1 1 E+000 
-1 . 36E-003 

3 . 50E+000 
-1 . 5GE-00 1 

1.0 

3 . 79E+000 
-2 . 57E+000 

3.22E+000 
-1 . 27E+000 

3.03E+000 
-G . 42E-001 

3 . 09E+000 
-9 . 27E-002 

3 . G5E+000 
-2.84E-002 

5 . G3E+0O0 
-7 . 30E-00 1 

3.0 

1 29E+001 
-5.22E+00Q 

1 . 04E+001 
-2 . 34E+000 

9 . 45E+000 
-1 . 02E+000 

9 . 03E+000 
-3.02E-002 

1 .01E+001 
-3.7GE-001 

1 . 48E+00 1 
-3.32E+000 

6.0 

2.72E+001 

-S.38E+000 

2. 15E+001 
-3.91E+000 

1 . 92E+00 1 
- 1 . 60E+000 

1 . 80E+001 
7.G3E-003 

1 . 99E+O0 1 
-9.G0E-001 

2 . 91 Ei-00 1 
— B . 9 1 E + 000 

9.0 

4 18E+001 
-1 20E+001 

3 . 28E+001 
-5.31 E+000 

2 . 90E- | -00 1 
-2. 15E+000 

2 . 70E+00 1 
3.84E-003 

2 . 97E+00 1 
-1 . 50E+000 

4 39E+O01 
-1 .01E+001 

12 0 

5 . 70E+00 1 
-1 .49E+001 

4 42E+001 
-6 G4E+000 

3 . 89E+00 1 
-2 G7E+000 

3 G0E+001 
1 .01 E-002 

3 . 96E+00 1 
-1 . 97E+000 

5.91E+O0! 
-1 . 29E+001 

15.0 

7 . 25E + 00 1 
-1 . 75E+00 1 

5. 58E+001 
- 7 . 8GE+000 

4 . 88E+00 1 
-3 1 5E+000 

4 50E+001 
1 15E-002 

4 . 95E+00 1 
-2 . 38E+000 

7 . 45E+00 1 
-1 .52E+001 



RNGULflR ERROR 

(30/3r = 20.000 

, deg 

deg / i'i ) 



3u/3r 

C0UFLIN6 ANGLE ( deg > 

• 1 sec 1 

30 

45 

G0 

90 

120 

1 50 

0 5 

2. 10E+000 
-1 35E-003 

1 47E+0OO 
-1 03E-002 

1 . 15E+Q00 
-5 28E-002 

8.23E-0O1 
-2. 1 7E-001 

G.5GE-001 

-5.41E-001 

6.0 IE-001 
-1 46E+0O0 

1 0 ! 

3 . 59E+0QO 
-2.36E-002 

2 43E 4 '000 
-1 . 17E-001 

1 83E+000 
-2 4GE-001 

1 20E+000 
-5 94E-001 

8 51E-001 
-1 . 22E+000 

G.31E-O01 
-2 . 93E-1-000 

3 0 

9 . G2E+000 
-3.S4E-001 

G 32E+000 
-7.39E-O01 

4 . G2E+000 
-1 . 13E+000 

2 80E+000 
-2. 16E+000 

1 75E+000 
-3 . 9GE+000 

1 . 00E+000 
-8 83E+00O 

6 0 

1 . S0E+O0 1 
-9 G3E-001 

1 . 1 SE-i-00 1 
-1 . 65E + 000 

3 . 55E+000 
-2 . 43E+000 

5 . 07E+000 
-4. 42E+000 

3 . 0GE+000 
-7 . 84E+000 

1 .57E-r000 
-1 .71E + O01 

9 0 

2 . 57E+00 1 
-1 . 52E+O00 

1 . 68E+00 1 
-2 . 49E+000 

1 . 22E+O0 1 
-3 . G3E+000 

7. 17E+000 
-6 . 49E+000 

4 . 27E+000 
-1 . 14E+001 

2.1 1 E+000 
-2.46E+001 

12 0 

3 . 25E+00 1 
-2 . 04E+000 

2.14E+001 
-3'. 29E+0O0 

1 . 55E+00 1 
-4 . 74E+000 

9. 12E+000 
-8.41 E+000 

5 . 40E+000 
-1 47E+001 

2.G3E-T000 
-3. 13E+00! 

15 0 

3.88E+001 
-2 . 52E+000 

1 

2. S7E+001 
-4* 05E+000 

i 

1 . 8GE+00 1 
-5. 7SE+000 

1 . 09E+001 
-1 .02E+001 

G . 4GE+000 
-1 . 78E+00 1 

3. 10E+000 
-3.74E+00! 
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fable A3.- Continued. 




hflGHltUDE EFJROR# X 

(3 0/3r = 40.000' deg/rn) 



B 


COUPLING ANGLE (deg)' 




30 

45 

G0 

90 

120 

150 

0.S 

1 .51E+000 
-3 . 66E+000 

1 . 52E+000 
-2 14E+000 

1 . 63^+000 
-1 . 35E+000 

2 i 04E+000 
-5. 4GE-001 

2 . 84E+000 
-1 . 36E-001 

5. 1EE+000 
9. 4 IE-004 

1 .0 

3 . 3SE+000 
-3.99E+000 

3 . 04E+000 
-2. 15E+000 

3 . 00E+000 
-1 .24E+000 

3. 33E+000 
-3.40E-001 

4.23E+000 
- 5 . 93E-003 

7 . 03E+000 
-2 95E-001 

3 0 

1 . 22E + 001 
-E . 3GE+000 

1 . 00E+00 1 
-3 . 04E+000 

9.23E+000 
-1 . 44E+000 

9. 1 1 E+000 
-1 . 19E-001 

1 . 05E+00 1 
--1 . 80E-001 

1 /59E+001 
-2 . 59E+000 

G . O 

2.635-^001 
-9. 95E+000 

2.11 E+001 
-4 . 59E+000 

1 . 89E+00 1 
-2 .01E+000 

1 .81E+001 
-7 . 40E-002 

2 . 02E+00 i 
-G.72E-001 

3 . 02E+00 1 
-G. 10E+000 

9.0 

4. tOE+001 
-1 . 32E+00 1 

3 . 23E+00 1 
'■ G . 02E+000 

2 S7E+00 f 
-2 . 5EE+000 

2 70E+00 1 
-2 SGE-002 

3.01E+001 
-1 . 20E+000 

4 . 49E+00 1 
-9j 1 1 E+000 

12 G 

5.61E+001 
-1 . G 1 E+001 

4 . 37E+00 1 
-7 34E+000 

3 8EE+001 
-3.0SE+000 

3 . G0E+00 1 
2 . 64E-002 

4.00E+001 
-1 .69E+000 

G . 0 1 E+00 1 
-1 .2PE+001 

19 0 

7. 15E+001 
-1 85E+001 

5 . 52E+O0 1 
-8.55E-1000 

4.85E+001 
-3 . 55E+000 

4 50E+001 
4.G1E-002 

4.99E+00I 
-2. 12E+000 

7. 5GE+001 
-1 . 4 4E+ 00 1 



ANGULAR ERROR 

Oe/8r = 40 000 

, deg 

deg ' n ) 



3u/3r 


COUPLING ANGLE (deg) 



\ 1 . tSC. ) 

30 

45 

E0 

90 

120 

150 

0 5 

2 GEE-1000 
-1 37E-001 

2 09E-I-000 
-1 BEE-002 

1 .71E+O00 
0 00E+000 

1 . 34E+000 
-1 29E-001 

1 . 20E+00O 
-4 i 82E-001 

1 i 32E+000 
— 1 * 56E+O00 

1 .0 

4 . 22E+000 
-5 . 92E-003 

2 94E+000 
-1 . 84E-002 

2 31E+000 
-1 . 02E-001 

1 . G5E+000 
-4.2EE-001 

1 31 E+000 
-1 0EE+0O0 

1 . 20E t-000 
-2 87E 1-000 

3 . 0 

1 . 0 1 Ef 00 1 
-1 .81E-001 

G . 74E+000 
-5 09E-001 

5.01 E+000 
-3 8EE-001 

3. 1EE+000 
-1 . 91 E+000 

2. 12E+000 
-3 . 70E+000 

1 40E+000 
-S.5:E+000 

6.0 

1 . 8EE+00 1 
-7.08E-001 

1 . 22E+00 1 
-1 . 39E+000 

8 . 93E+000 
-2 13E+000 

5 42E+000 
-4. 1 1 E+000 

3 41 E+000 
-7.S4E+000 

1 97E+0O0 
-1 E7E+0PI 

9.0 

2 . E3E+00 1 
-1 21E+000 

1 73E+001 
-2.22E+000 

1 2EE+001 
-3 32E+000 

7 52E+000 
-b . 1 9E+000 

4 . E2E+000 
-1 1 1 E+001 

2 . 52E+O00 
-2 41 Ei 001 

12.0 

3 . 32E+00 1 
-1 . 73E + 000 

2 19E+001 
-2 . 99E+000 

1 . 59E+00 1 
-4 . 43E+000 

9 . 47E+000 
-8 . 09E+000 

5 . 7EE+000 
-1 . 44E+00 ! 

3.03E+000 
- J 0 7 1 ^ •?' 0 1 

15 0 

3.95E+001 
-2 21E+000 

2.E1E+001 
-3 . 70E+000 

1 .91E+001 
-5 . 4EE+000 

1 . 13E+001 
-9 . 8EE+000 

S . 8 1 E+000 
-1 . 74E+00! 

3.51 E+000 
-3 G8E+001 
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Table A3.- Continued 


MAGNITUDE ERROR, X 

(30/3r= 60.000 deg/m) 

3u/3r 

COUPLING ANGLE (deg) 

( 1 /sec ) 

30 

45 

G0 

90 

120 

150 

0.5 

1 50E+000 
-5 . 49E+000 

1 . G3E+000 
-3 . 32E+000 

1 . 84E+000 
-2. 19E+000 

2 . 49E+000 
-1 0 1 E+000 

3 . G7E+000 
-3.G5E-001 

G . 98E+000 
-5 . 79E-003 

1 .0 

3 . 1 4E+000 
-5 . 62E+000 

2 . 99E+000 
-3 . 1 8E+000 

3 . 1 0E+000 
-1 . 9GE+000 

3 G8E+000 
-7.01E-001 

4 . 94E+000 
-1 . 15E-001 

8 . B5E+000 
-9 14E-002 

3.0 

1 . 15E+001 
-7.G1E+000 

9 . 72E+000 
-3 . 83E+000 

9. 10E+000 
-1 . 95E+000 

9 . 27E+000 
-3.00E-001 

1 10E+001 
-6 . 52E-0Q2 

1 . 72E+00 1 
-1 . 9GE+000 

6.0 

2 55E+001 
-1 . 1 1E+001 

2 . 06E+001 
-5 . 28E+000 

1 . 87E+001 
-2.41 E+000 

1 81E+001 
-1 . 63E-00 1 

2 . 07E+00 1 
-4 8GE-001 

3. 1 3E+001 
-5 . 23E+000 

9 0 

4 01E+001 
-I 43E+001 

3. 18E+001 
-G.71E+000 

2 . 84E+00 1 
-2 . 95E+000 

2.71E+001 
-1 .29E-001 

3 . 04E+00 1 
-9.01E-001 

4 G1E+001 
-8 . 36E+00O 

12.0 

5 52E+001 
-1 71E+001 

4.31E+001 
-8 01 E+000 

3 . 83E+00 1 
-3 46E+000 

3.G1E+001 
-9 17E-002 

4 04E+001 
-1 .3SE+00O 

G. 12E+O01 
-1 . 10E+0O1 

15 0 

7 05E+001 
-1 . 94E+00 1 

5 . 4GE+00 1 
-9. 1 9E+000 

4 81E+001 
-3.92E+000 

4 . 50E+00 1 
-5.22E-0O2 

5 . 03E+00 1 
-1 . S3E+000 

7 G8E+O01 
-1 . 35E ( 00 1 

' 


ANGULAR ERROR 

(38/3r = G0 000 

=, deg 

deg/m ) 



3u/3r 

COUPLING ANGLE (deg) 

>' 1 ^sec ) 

30 

45 

60 

90 

120 

150 

0.5 

3 71E+000 
-3.74E-001 

2 . 77E+000 
-9. 10E-002 

2 32E+000 
-1 92E-003 

1 90E+000 
-8 . G2E-002 

1 8GE+000 
-4 73E-001 

2. 13E+000 
-1 . 75E+000 

1 .0 

4 . 96E+000 
-1 . 17E-001 

3. 55E+000 
0 . 00E+000 

2 . 85E+000 
-3.2! E-002 

2 15E+000 
-3 21E-001 

1 . 84E+000 
-9.B3E-001 

1 89E+000 
-2 91 E+000 

3.0 

1 . 07E+00 1 
-G . G3E-002 

7. 21 E+000 
-3 17E-001 

5 . 43E+000 
-G 84E-001 

3 5GE+000 
-1 G9E+000 

2 . 53E+000 
-3. 48E+00O 

1 89E+000 
-8 32E+000 

B 0 

1 . 92E+00 1 
-5 . 02E-001 

1 . 27E+00 1 
-1 . 12E+000 

9 34E+000 
-1 . 88E+000 

5 79E+000 
-3. 84E+000 

3 . 7GE+000 
-7 23E+000 

2 35E+000 
-1 .63E+0O1 

9.0 

2 . G9E+00 1 
-9 82E-001 

1 . 77E+00 1 
-1 . 95E+000 

1 . 30E+00 1 
-3 . 02E+000 

7 . 88E+000 
-5 88E+000 

4 . 97E+000 
-1 . 08E+00 1 

2 90E+000 
-2.35E+001 

12.0 

3. 39E+001 
-1 . 42E+000 

2 24E+001 
-2 72E+000 

1 G4E+001 
-4 12E+000 

9 84E+000 
-7 . 78E+000 

G . 1 0E+00O 
-1 40E+001 

3.426+000 
-3 02C+001 

15.0 

4.02E+001 
-1 . 88E + 000 

2 . G7E+00 1 
-3 . 43E+000 

1 . 95E+00 1 
-5. 1GE+000 

1 . 17E+001 
-9 . 53E+000 

7. 1GE+000 
-1 70E+001 

3.91 E+000 
-3 . G2E+00 1 
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Table A3.- Continued 




MAGNITUDE ERROR* % 

(36/3n = 80.000 deg/m) 

\ 



3ti/3r 

COUPLING ANGLE (deg) 

( t / S6c ) 

30 

45 

60 

80 

120 

150 

0.5 

1 . 55E+000 
-7 . 39E+000 

1 .79E+000 
-4 . 54E+000 

2 i 09E+000 
-3 , 07E+000 

2.9GE+000 
-1 . 5 1 E+000 

4 . 53E+000 
-6.36E-001 

8 . 87E+000 
-8.49E-002 

1 .0 

3 . 03E+000 
-7 . 37E+000 

3.04E+000 

-4.31E+000 

3.2GE+000 
-2 . 75E+000 

4 . 08E+000 
-1 . 12E+008 

5.71 E+000 
-2 . 90E-001 

1.04E+001 

2.G4E-003 

3.0 

1 . 10E+001 
-9 . 00E+000 

9.45E+000 
-4 . 6GE+000 

9 . 03E+000 
-2 . 53E+000 

9.48E+000 

-5.24E-001 

1 . 15E+001 
1 . 66E-003 

1 . 85E+001 
-1 > 43E+000 

G.0 

2.47E+001 
-1 .23E+001 

2.02E+001 
-G .01 E+000 

1 .855+001 
-2 . 93E+000 

i .82E+001 
-2 . 90E-00 1 

2.11 E+001 
-2.82E-001 

3.25E+001 
-4 . S9E+000 

9.0 

3 . 92E+00I 
-1 .54E+00I 

3. 13E+001 
-7 . 36E+000 

2.82E+001 
-3 . 40E+000 

2.72E+001 
-2. 1 4E-001 

3.09E+001 

-7.27E-001 

4.72E+001 
-7 . SGE+000 

12.0 

5 . 42E+00 1 
-1 .82E+001 

4 . 2GE+001 
-8.G4E+000 

3 . 80E+00 1 
-3. 85E+000 

3.61E+001 
-1 . 90E-00 1 

4 . 07E+00 1 
-1 . 07E+000 

G.23E+001 
-1 101E+001 

15.0 

G. 97E+001 
-2 . 08E+00 1 

5 . 40E+00 1 
-9. 78E+000 

4.78E+001 

-4.29E+000 

4.51E+001 
-1 .64E-001 

5 i 07E+00 1 
-1 . 5 1 E+000 

7 i 79E+00 1 
-1 .2GE+001 



ANGULAR ERROR 

(39/3r = 80.000 

deg 

deg / m ) 



3u/3r 


COUPLING ANGLE (deg) 



( 1 / sec ) 

30 

45 

G0 

90 


150 

0.5 

4.GIE+000 

-G.68E-001 

3 . 48E+000 
-1 . 92E-00 1 

2 . 94E+000 
-3.00E-002 

2.48E+000 

-G.44E-002 

2 .42E+000 
-4.B8E-001 

2 .95E+000 
-1 .8&E+O00 

1 .0 

5.79E+000 

-3.00E-001 

4 . 20E+000 
-3.87E-002 

3 . 43E+000 
0.00E+000 

2 . G9E+000 
-2 . 47E-001 

2.41 E+000 
-9 i 35E-00 1 

2.G4E+000 

-3.03E+000 

3.0 

1 . 14E+001 
0 . 00E+000 

7 . 73E+000 
-1 . 89E-00! 

5 . 90E+000 
-5.08E-001 

4 . 00E+000 
-1 . 49E+000 

2 i 97E+000 
-3i28E+000 

2.42E+000 
-8. IGE+000 

G.0 

1 . 98E+00 1 
-2.90E-001 

1 .31E+001 
-9.20E-001 

9.75E+000 
-1 . G3E+000 

G. 18E+000 
-3 . 58E+000 

4 i 1 7E+000 
-G . 97E+000 

2. 81 E+000 
-1 . 59E+00 1 

9.0 

2.76E+001 
-7 . 72E-00 j 

1 .82E+001 
-1 . G7E+000 

! . 34E+00 1 
-2.77E+000 

8.28E+000 
-5 . 57E+000 

5 i 35E+000 
-1 .04E+001 

3.27E+000 

-2,315+001 

12.0 

3.4GE+001 
-1 . 2 1 E+000 

2 . 29E+00 1 
-2 . 45E+000 

1 . 68E+001 
-3.81E+000 

1 .02E+001 
-7 . 47E+000 

6 . 4GE+000 
-1 . 3GE+00 1 

3. 79E+000 
-2.97E+001 


5.0 

4. 10E+001 

2 . 72E+001 

1 . 99E+001 

1 . 2 1 E+001 

7 . 50E+000 

4.28E+O00 


-1 . G 1 E+000 

-3 . 1 6E+000 

-4 . 84E+000 

-9 . 23E+000 

-1 . G7E+001 

-3.56E+Q0! 


















Table A3.- Continued 


MAGNITUDE ERROR, K 

(38/3r =100.000 deg/rc) 

3u/3r 

COUPLING ANGLE (deg) 

< 1 /sec ) 

30 

45 

G0 

90 

120 

150 

0.5 

1 . G4E+000 
-9 . 32E+000 

1 . 95E+000 
-5 . 79E+000 

2 . 3GE+000 
-3 . 97E+000 

3 . 45E+000 
-2 . 02E+000 

5 . 40E+000 
-9.22E-001 

1 . 08E+00 1 
-1.81 E-001 

1 .0 

2.98E+000 
-9. 18E+000 

3 . 1 3E+000 
-5 . 49E+000 

3 . 45E+000 
-3 . 58E+000 

4.51E+000 
-1 .58E+000 

G . 52E+000 
-5. 15E-001 

1 .22E+001 
9 . 63E-004 

3.0 

1 . 0GE+00 1 
-1 .05E+001 

9 . 28E+000 
-5.G1E+000 

8 . 98E+000 
-3 . 1 4E+000 

9.71 E+000 
-7.85E-001 

1 .21E+001 
1 . 77E-003 

2.00E+001 
-1 . 0GE+000 

G . 0 

2.41E+001 
-1 .37E+001 

1 . 99E+001 
-G.84E+000 

1 . 83E+00 1 
-3 . 42E+000 

1 . 84E+001 
-4 . 75E-001 

2. 1GE+001 
-1 . 70E-001 

3 . 38E+00 1 
-3. 91E+000 

9.0 

3.85E+001 
-1 . G7E+00 1 

3. 09E+001 
-8. 17E+000 

2 . 80E+001 
-3.91E+000 

2 . 72E+00 1 
-3. 10E-001 

3. 14E+001 
-5.32E-001 

4 . 84E+00 1 
-6.71 E+000 

12.0 

5 . 35E+001 
-1 . 95E+001 

4.21E+001 
-9 . 42E+000 

3 . 78E+00 1 
-4 . 38E+000 

3 . G2E+00 1 
-2.G8E-001 

4. 12E+001 
-9.1 3E-001 

6 . 3GE+001 
-9.43E+000 

15.0 

G.89E+001 
-2 . 20E+001 

5 . 3GE+001 
-1 . 06E+001 

4 . 7GE+00 1 
-4 . 84E+000 

4.52E+001 
-2 . 52E-001 

5. 1 1E+001 
-1 . 20E+000 

7 . 90E+001 
-1 . 1GE+001 

ANGULAR ERROR, deg 

( 30/3r =100.000 deg/m) 

3u/3r 

C0UPLIN6 ANGLE (deg) 

< 1 /sec ) 

30 

45 

G0 

90 

120 

150 

0.5 

5 . 55E+000 
-9.73E-001 

4.21 E+000 
-3. 16E-001 

3 . 59E+000 
-G . 22E-002 

3.07E+000 
-4 . 42E-002 

3 . 04E+000 
-5 . 00E-001 

3.79E+000 
-2. 18E+000 

1 .0 

G.G7E+000 

-5.50E-001 

4 . 89E+000 
-1 .07E-001 

4.03E+000 
0 . 00E+000 

3 . 24E+000 
-2.00E-001 

2 . 99E+000 
-9. 1 9E-001 

3.41 E+000 
-3.1 8E+0O0 

3 . 0 

1 .21E+001 
0 . 00E+000 

8 . 28E+000 
-9. 15E-002 

G . 40E+000 
-3.72E-001 

4 . 45E+000 
- 1 . 32E+000 

3 . 44E+000 
-3 . 1 2E+000 

2 . 99E+000 
-8 . 02E+000 

G . 0 

2 . 05E+00 1 
-1 . 87E-00 1 

1 . 37E+001 
-7. 14E-001 

1 . 02E+00 1 
-1 . 42E+000 

G . 58E+000 
-3.33E+000 

4 . 57E+000 
— S .71 E+000 

3 . 27E+000 
-1 . 55E+00 1 

9.0 

2 . 83E+001 
-5.51 E-001 

1 . 87E+001 
-1 .45E+000 

1 . 39E+00 1 
-2 . 52E+000 

8 . G7E+000 
-5.31 E+000 

5 . 75E+000 
-1 .01E+001 

3 . 73E+000 
-2.27E+001 

12.0 

3.53E+001 
-9 . 97E-001 

2 . 35E+001 
-2. 1GE+000 

1 .72E+001 
-3.5GE+000 

1 . 0GE+001 
-7. 15E+000 

G . 8GE+000 
-1 . 33E+001 

4. 17E+000 
-2.92E+001 

15.0 

4. 18E+001 
-1 . 40E+000 

2.78E+001 
-2 . 88E+000 

2 . 04E+001 
-4 . 52E+000 

1 .25E+001 
-8. 92E+000 

7 . 92E+000 
-1 .63E+001 

4 . G4E+000 
-3 . 50E+00 1 
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Table A3.- Concluded 


MAGNITUDE ERROR * % 

(36/Sr = 12 0.000 deg/m) 

3u/3r 


COUPLING ANGLE (deg) 

( 1 /sec ) 

30 

45 

G0 

90 

0.5 

1 .73E+000 
-M3E+001 

2 J3E+000 
-7. 0SE+000 

2.63E+000 

-4.88E+000 

3 . 95E+000 
-2 . 55E+000 

1 .0 

3.01E+000 
-1 . 1 tE+001 

3 . 24E+000 
-6.-69E+000 

3.68E+000 
-4 . 45E+000 

4 . 97E+000 
-2.07E+000 

3 . 0 

1 .02E+001 
-1 .20E+001 

9. 1 4E+000 
-G.59E+000 

9 . 02E+000 
-3.84E+000 

1 . 00E+00 1 
-1 . 12E+000 

G . 0 

2 . 35E+001 
-1 .50E+001 

1 .95E+001 
-7 . G4E+000 

1 . 82E+001 
-3. 99E+000 

1 . 85E+001 
-G.45E-001 

9.0 

3 78E+001 
-1 . 80E+00 1 

3 . 05E+001 
-8 . 98E+000 

2 . 78E+001 
-4.41E+000 

2 . 74E+001 
-S.07E-001 

12.0 

5.27E+001 
-2 . 08E+001 

4. 17E+001 
-1 .02E+001 

3 . 75E+001 
-4 . 89E+000 

3.G3E+001 
-3 . 59E-001 

15.0 

G.80E+001 

-2.32E+001 

5.31E+001 
-1 . 14E+001 

4 . 73E+001 
-5 . 35E+000 

4.52E+001 
-3. 1SE-001 



ANGULAR ERROR 
(38/3r =120.000 

* deg 

deg/n ) 

3u/3r 

COUPLING ANGLE (deg) 

( 1 / sec ) 

30 

45 

G0 

90 

0.5 

G . 50E+000 
-1 . 32E+000 

4 . 9GE+000 
-4.45E-001 

4.24E+000 
-1.1 IE-001 

3 . 66E+000 
-3 . 66E-002 

1 .0 

7 . 58E+000 
-8.21E-001 

5 . 60E+000 
-2.04E-001 

4 . 66E+000 
-1 . 15E-002 

3 . 82E+000 
-1 . G0E-001 

3.0 

1 . 28E+001 
-5.73E-002 

8 . 88E+000 
-2 . 84E-002 

G.91E+000 

-2.61E-001 

4 . 93E+000 
-1 . 17E+000 

G . 0 

2. 12E+001 
-7.80E-002 

1 .42E+001 
-5.48E-001 

1 . 07E+00 1 
-1 . 22E+000 

7 . 02E+000 
-3. 12E+000 

9.0 

2 . 90E+001 
-3 . 77E-00 1 

1 . 93E+00 1 
-1 . 25E+000 

1 . 43E+00 1 
-2 . 25E+000 

9 , 0GE+000 
-5 . 05E+000 

12.0 

3.52E+001 
-7 71E-001 

2 . 40E+001 
-1 . 92E+000 

1 . 77E+001 
-3.30E+000 

1 . 10E+001 
-G . 87E+000 

15.0 

4 . 25E+00 1 
-1 . 18E+000 

2.83E+001 
-2 . 58E+000 

2.09E+001 
-4 . 26E+000 

1 . 28E+00 1 
-8 . 59E+000 


120 

msm 

G . 28E+000 
-1 .23E+000 

I /27E+001 
-3. 15E-001 

7 . 3GE+000 
-7.72E-001 

f .40E+001 
-3 . 38E-002 

1 . 28E+00 1 
-5 . 50E-002 

2. 15E+001 
-7 . 03E-001 

2.21 E+001 
-7.57E-002 

3.51E+001 

-3.32E+000 

3. 18E+001 
-3. 14E-001 

4. 97E+001 
-6 . 08E+000 

4. 17E+001 
-7.27E-001 

G.48E+001 

-8.6SE+000 

5. 1 6E+001 
- 1 i 05E+000 

8. 02E+001 
-1 ,09E( 001 



120 

150 

3 < G7E+000 
-5 . 26E-001 

4 . G2E+000 
-2.30E+000 

-5 . G0E+000 
-9.05E-001 

4.21 E+000 
« 33E+O00 

3.94E+000 

-2.98E+000 

3 . G 1 E+000 
-7.96E+000 

5.00E+000 

-G.47E+000 

3.7GE+000 
-1 . 53E+00 1 

G. 15E+000 
-9.84E+000 

4. 1 9E+000 
-2.23E4O01 

7 . 2GE+000 
-1 . 30E+00 1 

4 . G4E+000 
-2.BGE+001 

8 . 32E+000 
-1 . 59E+001 

5 . 07E+000 
-3.45E+001 
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Figure 1.- Wind tunnel application of the velocimeter showing degrees of test-point 
positioning freedom. 





Figure 2.- Method and nomenclature for obtaining orthogonal velocity components from 
nonorthogonal measurements (u is the velocity vector projection in the Y,Z- 
plane, and V_ and V_ are the measured components). 
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LOCATION 1 u = 1 

(b) 


Figure 3.- Coordinate system nomenclature: (a) Basic coordinate system used for 

development of equations; (b) For the first velocity measurement, the origin is 


designated as location 1, and the measured component 



of the velocity u 


(magnitude set equal to unity) is shown inclined at from the p-axis. 
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Figure 4.- Velocity-vector diagram showing the two measurement locations, the 

misalignment distance Ar, and the measured velocity components V m ^ and V m ^ ' . 
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Figure 5.- Velocity-vector diagram showing: (a) The component V_ ' which is in 


error because of misalignment (misalignment not shown) and the component V 


for zero misalignment; (b) The resultant velocity-vector u g and 0 g obtained 
from the components V m and V m ^'. 
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40- BY 80 FOOT/80- BY 120-FOOT 
WIND TUNNEL 
(1/50-SCALE MODEL) 
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(b) 


VELOCITY VECTOR DIRECTION 



SURVEY DIST , m 


Figure 6.- Velocity measurements made through the open-circuit exhaust flow of a 
one-fiftieth scale model of the 80- by 120-Foot Wind Tunnel: (a) Diagram showing 

typical surveys; (b) Velocity-vector magnitude and direction (measured in degrees 
from the horizontal) for the vertical survey made 0.20 m from the exit plane 
showing the slopes of the curves at two selected points. 




I — I — I — I — I — I — I — I — I 
0 10 20 

METERS 

(a) 


VELOCITY VECTOR MAGNITUDE VELOCITY VECTOR DIRECTION 



Figure 7.- Velocity measurements made at the inlet of a one-fifteenth-scale model of 
the 80- by 120-Foot Wind Tunnel inlet: (a) Diagram showing typical survey; (b) 

Velocity-vector magnitude and direction showing the slopes of the curves at 
selected points along the survey. 


A3 


ERROR IN VELOCITY MAGNITUDE 



ERROR IN VELOCITY DIRECTION 



Figure 8.- Misalignment errors plotted versus y^ for various coupling angles using 
the data of Figure 7b with A r = 1 cm: (a) Relative error in velocity magnitude; 

(b) Corresponding error in velocity vector direction. 
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